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Tento cyklus akreditovaného programu byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2021. 
 
Vzorky 
Program Endokrinologie 2 je realizován ve spolupráci se společností RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik, Bonn, 
německý poskytovatel EHK). SEKK a RfB současně rozesílají stejné vzorky a pro hodnocení máme k dispozici i 
výsledky účastníků zapojených do systému RfB, čímž se zvyšuje validita hodnocení. 
Rozdíly mezi výsledky měření jednoho analytu získanými na různých měřicích systémech mohou být způsobeny 
vlastnostmi použitých vzorků. Při jejich přípravě může být koncentrace sledovaného analytu upravována pomocí 
přídavků různých substancí (pacientskými vzorky s vysokou koncentrací sledovaného analytu, rekombinantními 
antigeny apod.) tak, aby bylo dosaženo vyšších nebo patologických hodnot. Tyto antigeny ale mohou v různých 
měřících systémech vykazovat rozdílnou imunoreaktivitu a pozorované rozdíly mezi systémy tak nemusí odrážet 
reálnou situaci při měření pacientských vzorků. V kontextu této situace je vhodné provádět hodnocení výsledků 
účastníků tohoto programu EHK s ohledem na konkrétní měřící systém (viz níže). 
 
Metodika hodnocení výsledků 
Výsledky měření jsou hodnoceny ve stejnorodých skupinách uspořádaných podle principu měření a výrobce reagencií 
(kódy M a R). Vztažné hodnoty jsou určovány jako robustní průměry v rámci skupin. Výsledky jsou v dané skupině 
hodnoceny pouze tehdy, pokud má alespoň 5 členů. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu EHK se v rámci programu SEKK zúčastnilo 158 účastníků z ČR a 26 ze Slovenska. Z programu RfB jsme 
měli k dispozici výsledky 1089 účastníků. 
Celková úspěšnost účastníků při posuzování srovnatelnosti výsledků byla v tomto cyklu na velmi dobré úrovni a k 
hodnocení tak v případě většiny zkoušek nejsou třeba žádné komentáře. Určitým problémem tak jedině byla nevhodně 
vysoká koncentrace stanovovaných analytů v případě některých zkoušek (viz níže) a tato skutečnost pak komplikovala 
nebo dokonce znemožnila hodnocení příslušných zkoušek. 
 

Kyselina 
listová 

Koncentrace ve vzorku A byla vysoká, nad horní hranicí měřicího rozsahu řady systémů. 
S ohledem na informace, které účastníci uvedli v poznámkách, jsme skupinu 4/1 rozdělili na dvě 
podskupiny tak, že pod označením 4/1 jsou hodnoceny výsledky získané po ředění vzorku a ve 
skupině 4/154 pak výsledky získané měřením neředěného vzorku. Rozdělení účastníků do obou 
podskupin bylo provedeno podle výsledků vzorku A, i když i ve vzorku B byla koncentrace 
kyseliny listové poměrně vysoká a někteří účastníci i zde vydávali výsledky na úrovni horní hranice 
měřícího rozsahu. V jiných skupinách nebyly rozdíly mezi výsledky vydanými jako horní hranice 
měřicího rozsahu metody a po naředění vzorku, takže rozdělení na dvě podskupiny nebylo nutné. 

Vitamin B12 
(aktivní) 

Měření ve vzorku B nečinilo účastníkům potíže. 
Avšak koncentrace ve vzorku A byla nevhodně vysoká a ve všech analytických systémech tak 
účastníkům vycházely výsledky měření nad pracovní rozsah odpovídající metody, resp. nad rozsah 
metody při běžně používaném ředění. Výsledky měření tohoto vzoru pak byly jednotlivými 
účastníky vydávány rozdílnými způsoby, část účastníků vydala výsledek jako vyšší než horní mez 
pracovního rozsahu, část vydala výsledek jako vyšší než dvojnásobek této meze (odpovídající 
měření 2x zředěného vzorku) a několik účastníků se pokusilo dopátrat skutečné hodnoty 
vícenásobným ředěním vzorku, takže vydali různé jiné vysoké výsledky měření. Navíc jednotlivé 
metody mají rozdílné pracovní rozsahy. V důsledku uvedených skutečností nebyly výsledky měření 
tohoto analytu hodnoceny. 

Poznámka: Skupiny výsledků jsou výše v textu identifikovány jako M/R kde M je kód principu měření a R je kód výrobce 
soupravy. 
 
Dlouhodobá úspěšnost 
V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti našich účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví 
sloupců jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (0 % … nulová úspěšnost; 50 % … úspěšnost 1 až 50 %; 
75 % … úspěšnost 51 až 75 % atd.). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné 
úspěšnosti dosáhli. 

Úspěšnost 0 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 % 

Počet 
absolutní 0 2 10 3 7 14 31 36 79 
relativní - 1,1 % 5,5 % 1,6 % 3,8 % 7,7 % 17 % 20 % 43 % 

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu. 

Celková úspěšnost většiny účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky je větší než 80 %. 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenalo 15 (tj. 8,2 %) účastníci, pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
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Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Certifikát Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Výsledkový list 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
účastníka. 

 
Další informace 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz 
volně k dispozici další informace, zejména: 

• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy. 
• Kritéria (Dmax) pro hodnocení kvantitativních výsledků. 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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