
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: AT1/24 - Autoprotilátky u tyreopatií Stop termín: 12.4.2024
Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Sada 1
(576) anti-mikrosomy (TPO) [kU/L] 201 194 177 91
Vzorek A1 10,9 5,5 50 201 194 189 97
(1) Abbott 9,04 0,68 7,5 66 0 CVPG 9,04 0,2 50% 4,52 13,6 66
(12) Beckman Coulter 4,42 0,31 7 21 0 CVPG 4,42 0,16 50% 2,21 6,63 21
(29) Siemens (Immulite) 60,2 14 24 11 0 CVPG 60,2 10 50% 30,1 90,3 11
(60) Roche 10,5 2,5 24 67 0 CVPG 10,5 0,74 50% 5,25 15,8 67
(162) Siemens (Atellica) 33,3 4,7 14 17 0 CVPG 33,3 2,8 50% 16,6 50 17
(179) Siemens 30 2,9 9,7 12 0 CVPG 30 2,1 50% 15 45 12
Ostatní 7 0 0

1x 15, 3x 25, 1x 52, 1x 135, 1x 166
Vzorek B1 701 320 46 201 194 182 94
(1) Abbott 807 67 8,3 66 0 CVPG 807 20 50% 403 1220 66
(12) Beckman Coulter 542 66 12 21 0 CVPG 542 36 50% 271 813 21
(29) Siemens (Immulite) 913 100 11 11 0 CVPG 913 74 50% 456 1370 11
(60) Roche 396 57 14 67 0 CVPG 396 17 50% 198 594 67
(162) Siemens (Atellica) 2040 1200 60 17 0 CVPG 2040 730 50% 1020 3060 17
(179) Siemens 1300 0 0 12 0 CVPG 1300 50% 650 1950 12
Ostatní 7 1 0

1x 15, 3x 25, 1x 52, 1x 135, 1x 166
(575) anti-tyreoglobulin [kU/L] 195 188 161 86
Vzorek A1 6,91 6 87 195 188 166 88
(1) Abbott 4,2 0,43 10 64 0 CVPG 4,2 0,13 50% 2,1 6,3 64
(12) Beckman Coulter 0,583 0,43 73 20 0 CVPG 0,583 0,23 50% 0,291 0,875 20
(29) Siemens (Immulite) 20 0 0 9 0 CVPG 20 50% 10 30 9
(60) Roche 12,6 1,9 15 66 0 CVPG 12,6 0,56 50% 6,3 18,9 66
(162) Siemens (Atellica) 1,3 0,096 7,4 18 0 CVPG 1,3 0,055 50% 0,65 1,95 18
(179) Siemens 1,37 0,42 31 11 0 CVPG 1,37 0,31 50% 0,685 2,06 11
Ostatní 7 0 0

1x 15, 2x 25, 1x 36, 1x 52, 1x 135, 1x 166
Vzorek B1 2140 1500 71 195 188 183 97
(1) Abbott 1150 280 25 64 0 CVPG 1150 87 50% 575 1730 64
(12) Beckman Coulter 1780 250 14 20 0 CVPG 1780 140 50% 890 2670 20
(29) Siemens (Immulite) 1600 230 14 9 0 CVPG 1600 280 50% 800 2400 9
(60) Roche 4000 0 0 66 2 CVPG 4000 50% 2000 6000 66
(162) Siemens (Atellica) 1000 0 0 18 0 CVPG 1000 50% 500 1500 18
(179) Siemens 1000 0 0 11 0 CVPG 1000 50% 500 1500 11
Ostatní 7 1 0

1x 15, 2x 25, 1x 36, 1x 52, 1x 135, 1x 166

Sada 2
(590) anti-TSH receptor [U/L] 103 98 95 97
Vzorek A2 0,79 0,048 6,1 103 98 95 97
(1) Abbott 0,932 0,25 27 19 0 CVPG 0,932 0,14 50% 0,466 1,4 19
(29) Siemens (Immulite) 0,1 0 0 10 0 CVPG 0,1 0 50% 0,05 0,15 10
(60) Roche 0,8 0 0 69 0 CVPG 0,8 0 50% 0,4 1,2 69
Ostatní 5 0 0

1x 24, 1x 36, 2x 73, 1x 87
Vzorek B2 4,22 0,78 19 103 98 97 99
(1) Abbott 6,61 0,5 7,5 19 0 CVPG 6,61 0,28 33% 4,42 8,8 19
(29) Siemens (Immulite) 4,35 0,26 5,9 10 0 CVPG 4,35 0,2 33% 2,91 5,79 10
(60) Roche 3,92 0,4 10 69 0 CVPG 3,92 0,12 33% 2,62 5,22 69
Ostatní 5 0 0

1x 24, 1x 36, 2x 73, 1x 87
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