
SEKK RET2/25: Retikulocyty
Nastavení: Slovensko

·109/L Počet retikulocytů (analyzátor) Mimo: 0

Vzorek A
0 21,6 43,2 64,8 86,4
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·109/L Počet retikulocytů (mikroskop) Mimo: 0

Vzorek A
0 21,5 43 64,5 86

Vz
or
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 B

0

23,7

47,4

71,1
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% Nezralá frakce retikulocytů Mimo: 0

Vzorek A
0 10,5 21 31,5 42
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or
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13,4

26,8

40,2
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pg Střední množství hemoglobinu v
ret.

Mimo: 0

Vzorek A
21,7 25,7 29,7 33,7 37,7
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or
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 B
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26,9
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fL Střední objem retikulocytů Mimo: 0

Vzorek A
71,4 86,7 102 117 133
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