SEKK Zaveérec€na zprava k vyhodnoceni cyklu EHK
Divize EHK uréena pro U¢astniky cyklu

AL B2/25: Stanoveni albuminu v mog¢i

Tento cyklus akreditovaného programu byl realizovan v souladu s dokumentem Plan EHK 2025.

Vzorky
V cyklu byly pouzity komeréni vzorky mogi.

Komentar supervizora
Cyklu se zG¢astnilo 268 pracovist, z toho 44 ze Slovenska.
V ztazné hodnoty byly uréeny jako robustni praméry vysledka Gcastniki.

Albumin - problematické vysedky Siemens
Podrobny komentér naleznete v pripadé zamu v komentati k cyklu ALB2/24 (k dispozici na webu).

V tomto cyklu byla koncentrace albuminu ve vzorku A vySSi neZz 20 mg/L, a proto bylo vychyleni vysledki skupiny
Siemens Advia a Atellica malé. AvSak u vzorku B (koncentrace cca 14 mg/L) bylo vychyleni téchto skupin podstatné
vetsi (bias priblizné -30 %), coZ negativné ovlivnilo Uspésnost.

V tomto cyklu byla poloha vysledki jednotlivych skupin Siemens nasledujici:
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Data ukazuji, Ze problém pravdépodobné spociva v kalibraci. Zajimava je skutecnost, Ze v obou cyklech roku 2025
(tedy u vSech 4 vzorki) bylo vychyleni skupiny Siemens Atellica konstantni, vzdy témét presné -5 mg/L bez ohledu na
koncentraci albuminu ve vzorku (jde tedy o vychyleni o konstantni hodnotu).

Dlouhodoba tspésnost

V nésledujici tabulce je uveden piehled celkové Gspédnosti Ggastnikti tohoto cyklu za posledni 2 roky. V zéhlavi
sloupct jsou uvedena jednotliva pasma UspéSnosti (procento zkousek, u kterych Ucastnik uvedl spravny vysedek). Na
dalSich 2 r&dcich je pak absolutni arelativni pocet G¢astniki, ktefi prislusné Uspésnosti dosahli.

Uspsdnost| 0% | 1-74% | 75-79% | 80-89% | 90-94% | 95-99% | 100 %
Uspésnost slovy nevyhovujici prijatelna dobra velmi dobra vyborna
Pocet abSO.I utni 0 27 7 40 19 0 175
relativni - 10 % 2,6 % 15% 7,1% - 65 %
Pomamka: Svou viastni celkovou Uspéesnost za pod edni 2 roky naleznete ve svém vyd edkovém listu.

Celkova Uspesnost vetsiny tcastnikii tohoto cyklu za posledni 2 roky je 80 % nebo vyssi.
Uspésnost niZsi nez 80 % je tireba povaZovat zaimpuls ke zlepSeni.

Odborna Ing. Ludék Sprongl
supervize: Oblastni nemocnice Kladno
Klinické laboratoie
Vancurova 1548
272 59 Kladno

e-mail: sprongl @klinickalaborator.cz
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Prilohy
Jako piilohu této zpravy jednotlivi Ucastnici cyklu, ktefi uvedli vysledky, ziskavaji:
Nazev Popis

Osvédéeni o Ugasti | Je tieba spinit podminky pro vystaveni piislusného dokumentu uvedené v Planu EHK.
Certifikét
Vysledkovy list

Souhrnné prehledy | Tyto dokumenty zahrnuji graficky prehled vysledka ve formé komplexni statistiky (ta
kvantitativnich obsahuje pro kazdou zkousku Y oudeniv graf nebo histogramy, piehled P-skére za 2 roky,
vysledki piehled vysledki s nejistotami a souhrnnou statistiku v grafické podobg).

Prilohy jsou identifikovany svym nédzvem, oznatenim cyklu a kédem G¢astnika a jsou uréeny pro potiebu Ucastnika.
Jestlize jste v tomto cyklu zadali vydedky, pak své individuani vyhodnoceni (zprévy) naleznete v aplikaci Cibule
(https://www.ega.cz/cibule). Po prihléSeni zvolte v menu Vysledky EHK - ProhliZeni a potom klepnéte na tlagitko
Zpravy pro prisludny cyklus.

Dalsi informace
Zavérecna zprava s vyjimkou piiloh je vefgind. Jak Ucastnikim, tak ostatnim odbornikam, jsou na adrese www.sekk.cz
volng k dispozici dalSi informace, zejména:
- Souhrnny prehled vysledkt tohoto cyklu véetng této zavérecné zpravy.

Kritéria (Dmax) Pro hodnoceni kvantitativnich vysledki.

Dokument Plan EHK (obsahuje informace, které se tykaji jak tohoto konkrétniho cyklu, tak EHK obecng).

Vysvétleni obsahu jednotlivych vySe uvedenych priloh.

Kontakt na poskytovatele EHK a na koordindtora EHK a seznam vSech supervizori véetné kontakti.
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