
SEKK AM2/25: Analyty moče
Nastavení: Slovensko

g/L Celková bílkovina Mimo: 0

Vzorek A
0,156 0,449 0,742 1,04 1,33

Vz
or

ek
 B

0,044

0,127

0,21

0,293

0,376

mmol/L Draselný kation Mimo: 0

Vzorek A
35 49,2 63,4 77,6 91,8

Vz
or

ek
 B

13,7

19,3

24,8

30,4

35,9

mmol/L Fosfáty anorganické Mimo: 1

Vzorek A
6,3 10 13,7 17,4 21,1

Vz
or

ek
 B

3,11

4,94

6,77

8,6

10,4

mmol/L Glukóza Mimo: 0

Vzorek A
5,3 10,6 15,8 21,1 26,4

Vz
or

ek
 B

0,484

0,965

1,45

1,93

2,41

mmol/L Hořčík celkový Mimo: 0

Vzorek A
1,97 3,38 4,79 6,2 7,61

Vz
or

ek
 B

1,03

1,77

2,51

3,25

3,99

mmol/L Chloridový anion Mimo: 0

Vzorek A
110 150 190 230 270

Vz
or

ek
 B

38,8

52,9

67

81,1

95,2
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SEKK AM2/25: Analyty moče
Nastavení: Slovensko

mmol/L Kreatinin Mimo: 0

Vzorek A
6,75 9,75 12,8 15,8 18,8

Vz
or

ek
 B

2,95

4,26

5,57

6,88

8,19

mmol/L Kyselina močová Mimo: 0

Vzorek A
0,214 0,446 0,678 0,91 1,14

Vz
or

ek
 B

0,099

0,206

0,313

0,42

0,527

mmol/L Močovina Mimo: 0

Vzorek A
135 204 273 342 411

Vz
or

ek
 B

67

101

135

170

204

mmol/kg Osmolalita Mimo: 1

Vzorek A
673 719 765 811 857

Vz
or

ek
 B

293

313

333

353

373

- pH Mimo: 0

Vzorek A
5,65 6,14 6,62 7,11 7,6

Vz
or

ek
 B

5,64

6,13

6,61

7,1

7,58

mmol/L Sodný kation Mimo: 0

Vzorek A
111 138 165 192 219

Vz
or

ek
 B

45,2

56,2

67,2

78,2

89,2
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SEKK AM2/25: Analyty moče
Nastavení: Slovensko

mmol/L Vápník celkový Mimo: 0

Vzorek A
1,43 2,23 3,03 3,82 4,62

Vz
or

ek
 B

0,94

1,47

1,99

2,52

3,05
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