SEKK

Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: KO7/25 - Krevni obraz

Nastaveni: skupiny - S (méfici systém); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 10.10.2025

RoM = robustni priimér

SD = smérodatna odchylka

CV = varia¢ni koeficient

Nyt = celkovy pocet vysledkd

Nout = pocet vysledkd vyloucenych pred vypottem

AV = vztazna hodnota
CVP = konsenzus vsech Gcastnikl
CVPG = konsenzus skupin G¢astnik
Uav = rozsifena nejistota vztazné hodnoty (k = 2)

Dmax = pfijatelny rozdil
LL = dolni mez
UL = horni mez

Ns.c = pocet Uspésnych vysledkd
S, = relativni Uspésnost

Neva = pocet hodnocenych vysledkd

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM  SD  CV Nt Now AV Uy Dmx LL UL Nevw Nee  Se
Skupina [jednotka] [%] [%]
(150) Leukocyty [-10°/L] 184 184 181 98
Vzorek A 55 015 2,7 184 CvP 55 0,027 15% 4,67 6,33 184 182 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 553 0,059 1,1 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 536 023 4,3 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 531 0,074 14 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 552 0,18 3,3 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 554 011 19 109 O 109
(999) jiny systém 542 0,17 3,1 5 0 5
Ostatni 16 O 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
Vzorek B 516 014 2,7 184 CVP 5,16 0,026 15% 4,38 5,94 184 182 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 525 032 6,1 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 4,85 0,22 4,6 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 498 0,11 2,2 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 518 0,16 3,1 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 5,19 0,1 2 109 O 109
(999) jiny systém 5,07 0,096 1,9 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
(151) Erytrocyty [[107/L] 184 184 183 99
Vzorek A 3,13 0,057 1,8 184 CvpP 3,13 0,01 7% 291 3,35 184 184 100
(749) Sysmex XE, XS, XT series 3,09 0,037 1,2 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 3,16 0,052 1,6 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 3,13 0,082 2,6 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 3,17 0,071 2,2 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 3,11 0,047 15 109 O 109
(999) jiny systém 3,08 0,069 1,9 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
Vzorek B 499 0,079 16 184 CVP 4,99 0,014 7% 4,64 5,34 184 183 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 4,98 0,015 0,3 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 4,94 0,045 0,9 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 4,95 0,089 1,8 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 506 009 1,8 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 4,99 0,062 1,2 109 O 109
(999) jiny systém 491 0,14 29 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
(152) Hemoglobin [g/L] 184 184 183 99
Vzorek A 979 15 15 184 CVP 97,9 0,26 6% 92 104 184 183 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 97,5 0,74 0,76 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 97 1,5 1,5 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 97,5 0,74 0,76 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 986 16 1,6 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 97,5 1,2 1,3 109 O 109
(999) jiny systém 98,7 2 2 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
Vzorek B 153 1,8 1,2 184 CvpP 153 0,32 6% 143 163 184 184 100
(749) Sysmex XE, XS, XT series 153 3 19 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 152 3 2 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 153 2,2 1,5 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 154 2,2 1,4 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 153 15 098 109 O 109
(999) jiny systém 153 36 23 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
(153) Hematokrit [-] 183 183 179 98
Vzorek A 0,308 0,008 2,6 183 CVP 0,308 0,001 10% 0,277 0,339 183 179 98
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,308 0,006 1,9 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 0,314 0,005 1,7 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,298 0,007 2,5 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,302 0,009 2,9 35 1 35
(772) Sysmex XN, XR series 0,31 0,006 2 108 O 108
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SEKK Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: KO7/25 - Krevni obraz

Nastaveni: skupiny - S (méfici systém); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 10.10.2025

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM  SD  CV Nt Now AV Uy Dmx LL UL Neva Nee  Spel
Skupina [jednotka] [%] [%]
(999) jiny systém 0,292 0,016 54 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
Vzorek B 0,464 0,009 2 183 CVP 0,464 0,002 10% 0,417 0,511 183 182 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,462 0,013 2,9 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 0,462 0,012 2,6 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,461 0,019 4 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,466 0,012 2,7 35 1 35
(772) Sysmex XN, XR series 0,465 0,008 1,7 108 O 108
(999) jiny systém 0,452 0,012 2,6 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
(154) MCV [fL] 184 184 184 100
Vzorek A 98,5 2,7 2,7 184 CVP 985 049 10% 88,6 109 184 184 100
(749) Sysmex XE, XS, XT series 100 29 2,9 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 988 19 19 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 96 2,4 2,5 7 0] 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 955 2,1 22 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 99,7 1.6 16 109 O 109
(999) jiny systém 93,7 4 43 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
Vzorek B 93 1,7 18 184 CVvP 93 03 10% 83,7 103 184 184 100
(749) Sysmex XE, XS, XT series 929 23 25 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 936 15 1,6 7 0 7
(768) MINDRAY BC 5xxx series 93 2,1 2,2 7 0 7
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 92,2 2,4 2,6 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 933 12 13 109 O 109
(999) jiny systém 91,1 1,5 1,6 5 0 5
Ostatni 16 0 16
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 766, 4x 773
(156) RDW [%] 168 159 157 99
Vzorek A 14,1 0,26 1,9 168 159 159 100
(63) Sysmex; (772) Sysmex XN, XR series 14,1 0,19 1,4 105 0 CVPG 14,1 0,045 10% 12,6 15,6 105
(177) Mindray; (768) MINDRAY BC 5xxx series 145 0,74 51 7 0 CVPG 141 0,16 10% 12,6 15,6 7
(177) Mindray; (771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 14 0,37 2,7 31 0 CVPG 141 0,16 10% 12,6 15,6 31
Ostatni 25 0
2x 1/702, 1x 1/765, 1x 12/718, 4x 12/773, 4x 46/999, 4x 63/749,
3x 63/755, 1x 157/741, 1x 157/744, 3x 177/766, 1x 177/999
Vzorek B 13,4 0,29 2,2 168 159 157 99
(63) Sysmex; (772) Sysmex XN, XR series 134 019 14 105 0 CVPG 134 0,049 10% 12 14,8 105
(177) Mindray; (768) MINDRAY BC 5xxx series 13,2 0,37 2,8 7 0 CVvPG 13,5 0,14 10% 12,1 149 7
(177) Mindray; (771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 13,5 0,32 2,4 31. 0 CVPG 135 0,14 10% 12,1 149 31
Ostatni 25 0
2x 1/702, 1x 1/765, 1x 12/718, 4x 12/773, 4x 46/999, 4x 63/749,
3x 63/755, 1x 157/741, 1x 157/744, 3x 177/766, 1x 177/999
(155) Trombocyty [-10°/L] 184 184 183 99
Vzorek A 238 9,7 41 184 CvP 238 18 18% 195 281 184 184 100
(749) Sysmex XE, XS, XT series 234 3,7 16 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 228 15 6,5 7 0 7
(766) MINDRAY BC 2xxx, 3xxx series 227 59 26 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 228 12 52 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 243 14 58 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 238 69 29 109 O 109
(999) jiny systém 237 6,7 28 5 0 5
Ostatni 12 0 12
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 773
Vzorek B 185 88 48 184 Cvp 185 16 18% 151 219 184 183 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 185 12 6,4 5 0 5
(755) Sysmex KX, XP, XQ series 173 89 51 7 0 7
(766) MINDRAY BC 2xxx, 3xxx series 176 5,2 3 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 176 9,6 5,5 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 186 13 7 35 0 35
(772) Sysmex XN, XR series 187 6,3 34 109 O 109
(999) jiny systém 179 10 5,8 5 0 5
Ostatni 12 0 12
2x 702, 1x 718, 3x 741, 1x 744, 1x 765, 4x 773
(157) MPV [fL] 170 161 160 99
Vzorek A 11,6 0,42 3,7 170 161 161 100
(63) Sysmex; (755) Sysmex KX, XP, XQ series 116 015 1,3 5 0 CVPG 11,6 0,067 18% 9,51 13,7 5
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SEKK

Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: KO7/25 - Krevni obraz

Nastaveni: skupiny - S (méfici systém); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 10.10.2025

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM SD CV  Net Nou AV Uw Dmx LL UL Neva Nee  Spel
Skupina [jednotka] [%] [%]
(63) Sysmex; (772) Sysmex XN, XR series 116 029 25 104 0 CVvPG 11,6 0,067 18% 9,51 13,7 104
(177) Mindray; (768) MINDRAY BC 5xxx series 115 044 39 7 0 CVPG 11,7 0,23 18% 9,59 139 7
(177) Mindray; (771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 11,9 0,59 5 32 0 CVPG 11,7 0,23 18% 9,59 139 32
Ostatni 22 0 13
2x 1/702, 1x 1/765, 1x 12/718, 4x 12/773, 4x 46/999, 4x 63/749,
1x 157/741, 1x 157/744, 3x 177/766, 1x 177/999
Vzorek B 12,1 04 33 170 161 160 99
(63) Sysmex; (755) Sysmex KX, XP, XQ series 12 0,15 1,2 5 0 CVPG 12,1 0,059 18% 9,92 14,3 5
(63) Sysmex; (772) Sysmex XN, XR series 12,1 025 2,1 104 0 CVPG 12,1 0,059 18% 9,92 143 104
(177) Mindray; (768) MINDRAY BC 5xxx series 11,9 0,22 1,9 7 0 CVPG 12,4 0,21 18% 10,1 14,7 7
(177) Mindray; (771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 12,6 0,45 3,6 32 0 CVPG 12,4 0,21 18% 10,1 14,7 32
Ostatni 22 0
2x 1/702, 1x 1/765, 1x 12/718, 4x 12/773, 4x 46/999, 4x 63/749,
1x 157/741, 1x 157/744, 3x 177/766, 1x 177/999
(129) Nezrala frakce trombocytu [%] 26 26 22 85
Vzorek A 3,78 1 27 26 26 26 100
(63) Sysmex; (772) Sysmex XN, XR series 44 0,8 18 13 0 CVPG 44 055 40% 2,64 6,16 13
(177) Mindray; (771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 3,19 0,79 25 13 0 CVPG 3,19 0,54 40% 1,91 4,47 13
Vzorek B 5,77 2,4 41 26 26 22 85
(63) Sysmex; (772) Sysmex XN, XR series 7,1 1,3 18 13 0 CVPG 7,1 0,88 40% 4,26 9,9 13
(177) Mindray; (771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 4,27 1,9 44 13 0 CVPG 4,27 1,3 40% 2,56 5,98 13
(158) PDW [%] [%] 6 0
Vzorek A 15,3 1,1 7,1 6 0
Ostatni 6 0 0
4x 46/999, 1x 157/741, 1x 157/744
Vzorek B 16,7 0,64 3,9 6 0
Ostatni 6 0 0
4x 46/999, 1x 157/741, 1x 157/744
(165) PDW [fL] [fL] 104 104 103 99
Vzorek A 13,7 0,69 5 104 CvP 13,7 0,16 15% 11,6 15,8 104 104 100
(772) Sysmex XN, XR series 13,7 0,65 4,8 9% O 96
Ostatni 8 0 8
3x 749, 4x 755, 1x 771
Vzorek B 16 094 59 104 CvP 16 0,23 15% 13,6 184 104 103 99
(772) Sysmex XN, XR series 16 092 5.8 9% O 96
Ostatni 8 0 8
3x 749, 4x 755, 1x 771
(166) PDW [-] [-] 40 40 40 100
Vzorek A 15,8 0,16 1 40 CVP 15,8 0,063 15% 13,4 18,2 40 40 100
(768) MINDRAY BC 5xxx series 15,7 0,15 0,94 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 15,8 0,16 1 31 0 31
Ostatni 3 0 3
2x 766, 1x 999
Vzorek B 16,4 0,16 0,95 40 CvP 16,4 0,06 15% 13,9 18,9 40 40 100
(768) MINDRAY BC 5xxx series 16,5 0,074 0,45 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 16,4 0,15 0,93 31 0 31
Ostatni 30 3
2x 766, 1x 999
(160) Neutrofily [-10°/L] 160 160 157 98
Vzorek A 2,94 0,11 3,7 160 CVP 2,94 0,021 25% 2,2 3,68 160 158 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 2,86 0,052 1,8 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 2,7 0,44 16 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 3,02 0,096 3,2 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 2,94 0,087 29 103 O 103
Ostatni 12 0 12
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 1x 766, 3x 773, 3x 999
Vzorek B 2,25 0,11 4,9 160 CVP 2,25 0,021 25% 1,68 2,82 160 157 98
(749) Sysmex XE, XS, XT series 2,26 0,14 6,2 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 1,91 0,32 17 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 2,36 0,098 4,2 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 2,24 0,075 34 103 O 103
Ostatni 12 0 12
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 1x 766, 3x 773, 3x 999
(161) Lymfocyty [-10°/L] 161 161 160 99
Vzorek A 1,82 0,075 4,1 161 CvP 1,82 0,014 25% 1,36 2,28 161 161 100
(749) Sysmex XE, XS, XT series 1,86 0,067 3,6 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 1,99 0,12 6 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 1,81 0,094 5,2 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 1,81 0,058 3,2 103 O 103
Ostatni 13 0

13
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 755, 1x 765, 1x 766, 3x 773, 3x 999
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Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: KO7/25 - Krevni obraz

Nastaveni: skupiny - S (méfici systém); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 10.10.2025

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM  SD  CV Nt Now AV Uy Dmx LL UL Neva Nee  Spel
Skupina [jednotka] [%] [%]
Vzorek B 2,44 0,075 3,1 161 CVP 2,44 0,015 25% 1,83 3,05 161 160 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 2,4 0,089 3,7 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 259 0,13 49 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 2,41 0,087 3,6 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 2,44 006 25 103 O 103
Ostatni 13 0 13
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 755, 1x 765, 1x 766, 3x 773, 3x 999
(162) Monocyty [-10°/L] 159 159 156 98
Vzorek A 0,382 0,058 15 159 CVvP 0,382 0,011 50% 0,191 0,573 159 157 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,395 0,022 5,6 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,39 0,19 49 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,306 0,03 99 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 0,408 003 7,3 103 O 103
Ostatni 11 0 11
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 3x 773, 3x 999
Vzorek B 0,358 0,06 17 159 CvP 0,358 0,012 50% 0,179 0,537 159 157 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,365 0,022 6,1 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,325 0,11 34 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,284 0,028 10 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 0,389 0,032 82 103 O 103
Ostatni 11 0 11
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 3x 773, 3x 999
(163) Eozinofily [-10°/L] 159 159 155 97
Vzorek A 0,334 0,031 94 159 CVP 0,334 0,006 50% 0,167 0,501 159 157 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,325 0,007 2,3 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,3 0,015 49 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,349 0,03 8,6 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 0,331 0,028 86 103 O 103
Ostatni 11 0 11
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 3x 773, 3x 999
Vzorek B 0,08 0,013 16 159 CvP 0,08 0,002 50% 0,04 0,12 159 157 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,08 0,015 19 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,105 0,007 7 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,084 0,012 15 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 0,078 0,01 13 103 O 103
Ostatni 11 0 11
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 3x 773, 3x 999
(164) Bazofily [-10°/L] 159 159 154 97
Vzorek A 0,042 0,018 42 159 CVP 0,042 0,003 asym. 0 0,165 159 157 99
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,07 0 0 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,015 0,007 49 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,028 0,014 50 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 0,048 0,014 29 103 O 103
Ostatni 11 0 11
2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 3x 773, 3x 999
Vzorek B 0,038 0,023 62 159 CVP 0,038 0,005 asym. 0 0,155 159 156 98
(749) Sysmex XE, XS, XT series 0,07 0,03 42 5 0 5
(768) MINDRAY BC 5xxx series 0,015 0,007 49 6 0 6
(771) MINDRAY BC 6xxx, 7xx series 0,034 0,022 65 34 0 34
(772) Sysmex XN, XR series 0,04 0,021 51 103 O 103
Ostatni 11 0 11

2x 702, 1x 718, 1x 744, 1x 765, 3x 773, 3x 999
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