SEKK

Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: RET2/25 - Retikulocyty

Nastaveni: skupiny - P (vyrobce pfistroje); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 3.10.2025

RoM = robustni priimér

SD = smérodatna odchylka

CV = varia¢ni koeficient

Nyt = celkovy pocet vysledkd

Nout = pocet vysledkd vyloucenych pred vypottem

AV = vztazna hodnota
CVP = konsenzus vsech Gcastnikl
CVPG = konsenzus skupin G¢astnik
Uav = rozsifena nejistota vztazné hodnoty (k = 2)

Dmax = pfijatelny rozdil

LL = dolni mez

UL = horni mez

Neve = pocet hodnocenych vysledk
Ns.c = pocet Uspésnych vysledkd
S, = relativni Uspésnost

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM SD  CV  Net Nou AV Uw Dmx LL UL Neva Nee  Seal
Skupina [jednotka] [%] [%]
(120) Poéet retikulocyth (analyzator) [10°/L] 196 196 183 93
Vzorek A 433 9,1 21 196 CVP 433 16 40% 259 60,7 196 185 94
(1) Abbott 31,2 11 34 7 0 7
(12) Beckman Coulter 28 3,8 13 18 0 18
(63) Sysmex 48,1 44 91 124 O 124
(177) Mindray 37 59 16 45 0 45
Ostatni 2 0 2

1x 46, 1x 179
Vzorek B 43,9 8,7 20 196 CVP 439 15 40% 26,3 61,5 196 189 96
(1) Abbott 34,1 13 39 7 0 7
(12) Beckman Coulter 31,2 3,8 12 18 0 18
(63) Sysmex 48,4 4,7 97 124 O 124
(177) Mindray 38,5 5,5 14 45 0 45
Ostatni 2 0 2

1x 46, 1x 179
(138) Pocet retikulocyti (mikroskop) [10°/L] 41 41 37 90
Vzorek A 41 38 93
(0) neuvedeno 41,6 11 26 41 0 CVP 416 41 45% 22,8 604 41
Vzorek B 41 39 95
(0) neuvedeno 45,8 12 27 41 0 CVP 458 47 45% 25,1 66,5 41
(126) Nezrala frakce retikulocyti [%] 138 135 107 79
Vzorek A 5,57 2 36 138 135 113 84
(12) Beckman Coulter 26,9 3.2 12 10 0 CVPG 269 25 45% 14,7 39,1 10
(63) Sysmex 516 15 29 96 0 CVPG 516 0,38 45% 2,83 7,49 96
(177) Mindray 58 2,2 38 29 0 CVPG 5,8 1 45% 3,19 841 29
Ostatni 3 0 0

2x 1, 1x 46
Vzorek B 7,19 2.2 31 138 135 122 90
(12) Beckman Coulter 30,8 4 13 10 0 CVPG 30,8 3,1 45% 16,9 44,7 10
(63) Sysmex 6,54 1,5 23 96 0 CVPG 6,54 0,37 45% 3,59 9,49 96
(177) Mindray 8,71 3,4 39 29 1 CVPG 8,71 16 45% 4,79 12,7 29
Ostatni 3 0 0

2x 1, 1x 46
(128) Stredni mnozstvi hemoglobinu v [pgl 135 132 125 95
retikulocytech
Vzorek A 31,8 2,3 7,1 135 132 127 96
(63) Sysmex 32,8 0,99 3 103 0 CVPG 32,8 0,24 10% 29,5 36,1 103
(177) Mindray 27 16 58 29 0 CVPG 27 0,71 10% 24,3 29,7 29
Ostatni 3 0 0

2x 1, 1x 46
Vzorek B 332 25 74 135 132 125 95
(63) Sysmex 343 09 28 103 0 CVPG 34,3 0,23 10% 30,8 37,8 103
(177) Mindray 28 15 5.2 29 0 CVPG 28 0,66 10% 252 30,8 29
Ostatni 3 0 0

2x 1, 1x 46
(127) Stfedni objem retikulocytt [fL] 27 27 22 81
Vzorek A 103 81 7,8 27 CvP 103 3,8 10% 92,7 114 27 23 85
(12) Beckman Coulter 108 33 31 12 0 12
(177) Mindray 98,1 6,7 6,8 14 0 14
Ostatni 1 0 1

1x 46
Vzorek B 103 63 6,2 27 CvP 103 3 10% 92,7 114 27 25 93
(12) Beckman Coulter 105 4,7 4,5 12 0 12
(177) Mindray 100 6 59 14 0 14
Ostatni 1 0 1

1x 46
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