SEKK Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: T17/25 - Klinickd analyza likvoru (studie) Stop termin: 26.9.2025
Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15
RoM = robustni priimér AV = vztazna hodnota Dmax = pfijatelny rozdil
SD = smérodatna odchylka CVP = konsenzus vsech Gcastnikl LL = dolni mez
CV = variac¢ni koeficient Uav = rozsifena nejistota vztazné hodnoty (k = 2) UL = horni mez
Nyt = celkovy pocet vysledkd Neve = pocet hodnocenych vysledk
Nout = pocet vysledkd vyloucenych pred vypottem Ns.c = pocet Uspésnych vysledkd
S, = relativni Uspésnost
Zkouska Srovnatelnost
Vzorek RoM SD cv Niot  Nout AV Uav Dmax LL UL Neva Nsue Sl
Skupina [jednotka] [%] [%]
Méfreni - likvor
(398) Albumin [mg/L] 37 37 36 97
Vzorek L 286 22 7,6 37 CVP 286 8,8 23% 220 352 37 36 97
(60) Roche 276 16 5,7 15 0 15
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 313 16 5 6 0 6
(162) Siemens (Atellica) 296 23 7.8 6 0 6
Ostatni 10 O 10
1x 1,2x12,3x58,2x91, 1x 178, 1x 179
(395) FLC kappa [mg/L] 16 16 15 94
Vzorek L 96,7 32 34 16 CVP 96,7 20 50% 48,3 146 16 15 94
(91) Binding Site 114 9,6 8,4 11 0 11
Ostatni 5 0 5
4x 149, 1x 162
(397) FLC lambda [mg/L] 9 9 8 89
Vzorek L 3,54 4 110 9 CVP 354 49 +3 0,54 6,54 9 8 89
(91) Binding Site 4,05 3,5 86 6 0 6
Ostatni 30 3
2x 149, 1x 162
(401) IgA [mg/L] 15 15 15 100
Vzorek L 545 037 6,8 15 CVP 545 0,24 32% 3,7 7.2 15 15 100
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 535 051 9,6 7 0 7
Ostatni 8 0 8
1x 12, 3x 91, 4x 162
(399) IgG [mg/L] 30 30 30 100
Vzorek L 54,9 2.2 4 30 CVP 549 0,97 24% 41,7 68,1 30 30 100
(60) Roche 534 15 28 11 0 11
(91) Binding Site 59,5 59 99 5 0 5
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 55 21 3,8 6 0 6
(162) Siemens (Atellica) 55,4 0,93 1,7 5 0 5
Ostatni 3 0 3
1x0,1x12,1x 179
(402) IgM [mg/L] 18 18 18 100
Vzorek L 591 0,28 4,8 18 CVvP 591 0,16 31% 4,07 7,75 18 18 100
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 591 0,27 45 5 0 5
Ostatni 13 0 13
1x 0, 1x 12, 3x 60, 4x 91, 4x 162
Méreni - sérum
(495) Albumin (sérum) [g/L] 37 37 37 100
Vzorek S 416 16 3,8 37 CVP 416 0,64 23% 32 51,2 37 37 100
(0) neuvedeno 42,8 0,37 0,87 5 0 5
(58) Beckman Coulter (AU) 40,9 14 34 6 0 6
(60) Roche 41,6 1,7 4,2 11 0 11
(162) Siemens (Atellica) 42,3 1,9 4,6 5 0 5
Ostatni 10 O 10
2x 1, 1x 12, 1x 91, 3x 149, 1x 166, 1x 178, 1x 179
(496) FLC kappa (sérum) [mg/L] 17 17 16 94
Vzorek S 27,5 3,6 13 17 CVP 275 22 27% 20 35 17 16 94
(91) Binding Site 29,1 2,1 7,1 12 0 12
Ostatni 5 0 5
4x 149, 1x 162
(497) FLC lambda (sérum) [mg/L] 17 17 16 94
Vzorek S 28,1 94 33 17 CVP 28,1 56 50% 14 42,2 17 16 94
(91) Binding Site 33,1 2,4 7,2 11 0 11
Ostatni 6 0 6
1x 0, 4x 149, 1x 162
(498) IgA (sérum) [g/L] 23 23 23 100
Vzorek S 2,67 0,09 34 23 CVP 2,67 0,046 32% 1,81 3,53 23 23 100
(60) Roche 2,61 0,082 3,1 6 0 6
Ostatni 17 0 17
2x 0,2x 1, 1x 12, 2x 58, 4x 91, 4x 149, 2x 162
(499) I1gG (sérum) [g/L] 32 32 32 100
Vzorek S 12 047 39 32 CvpP 12 02 24% 9,12 149 32 32 100
(60) Roche 12,2 034 2,8 12 0 12
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Cyklus EHK: T17/25 - Klinicka analyza likvoru (studie)
Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 26.9.2025

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM SD CV  Net Nou AV Uw Dmx LL UL Neva Nee  Spel
Skupina [jednotka] [%] [%]
Ostatni 20 0 20

3x 0, 2x 1, 1x 12, 3x 58, 3x 91, 4x 149, 3x 162, 1x 179
(500) IgM (sérum) [g/L] 23 23 23 100
Vzorek S 1,13 0,05 44 23 CvP 1,13 0,026 31% 0,779 1,49 23 23 100
(60) Roche 1,14 0,03 2,6 7 0 7
Ostatni 16 0 16

3x 0, 2x 1, 1x 12, 2x 58, 3x 91, 3x 149, 2x 162
Vypocet
(522) Index FLC kappa [-] 11 11 9 82
Vzorek L+S 499 130 26 11 CVP 499 95 25% 374 624 11 9 82
(91) Binding Site 560 48 8,6 6 0 6
Ostatni 5 0 5

1x 0, 3x 149, 1x 162
(523) Index FLC lambda [-] 7 7 5 71
Vzorek L+S 742 2,6 36 7 CvVP 742 26 25% 5,56 9,28 7 5 71
Ostatni 7 0 7

1x 0, 3x 91, 2x 149, 1x 162
(411) Intratekalni syntéza IgA [mg/L] 14 14 14 100
Vzorek L+S 14 14 100
(0) neuvedeno 0 0 14 0 CVP 0 asym. 0 1 14
(410) Intratekalni syntéza IgG [mg/L] 28 28 22 79
Vzorek L+S 28 22 79
(0) neuvedeno 0,184 0,37 200 28 0 CvP 0,184 0,17 +1 0 1,19 28
(412) Intratekalni syntéza IgM [mg/L] 16 16 16 100
Vzorek L+S 16 16 100
(0) neuvedeno 4,11 0,37 8,9 16 0 CVP 4,11 0,22 25% 3,08 5,14 16
(413) Permeabilita bariéry [107] 31 31 31 100
Vzorek L+S 31 31 100
(0) neuvedeno 693 06 8,7 3. 0 CVP 693 026 25% 5,19 8,67 31
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