
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: TM4/25 - Tumorové markery Stop termín: 7.10.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(208) β-2-mikroglobulin [mg/L] 343 323 317 98
Vzorek A 2,09 0,18 8,7 343 323 320 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,21 0,037 1,7 5 0 CVPG 2,21 0,1 21% 1,74 2,68 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

2,19 0,23 10 16 0 CVPG 2,19 0,14 21% 1,73 2,65 16

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 2,17 0,08 3,7 19 0 CVPG 2,17 0,045 21% 1,71 2,63 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 1,72 0,11 6,2 35 0 CVPG 1,72 0,044 21% 1,35 2,09 35
(6) IMT, IMN; (1) Abbott 2,18 0,042 1,9 29 0 CVPG 2,18 0,019 21% 1,72 2,64 29
(6) IMT, IMN; (58) Beckman Coulter (AU) 1,92 0,11 5,8 22 0 CVPG 1,92 0,058 21% 1,51 2,33 22
(6) IMT, IMN; (60) Roche 2,15 0,091 4,3 118 0 CVPG 2,15 0,021 21% 1,69 2,61 118
(6) IMT, IMN; (91) Binding Site 2,42 0,094 3,9 18 0 CVPG 2,42 0,054 21% 1,91 2,93 18
(6) IMT, IMN; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 2,11 0,1 4,8 26 0 CVPG 2,11 0,049 21% 1,66 2,56 26
(6) IMT, IMN; (162) Siemens (Atellica) 1,97 0,081 4,1 35 0 CVPG 1,97 0,034 21% 1,55 2,39 35
Ostatní 20 0 0

3x 1/36, 1x 2/162, 2x 3/15, 4x 3/25, 1x 4/25, 2x 4/73, 1x 4/162, 1x 6/12,
1x 6/28, 1x 6/75, 3x 6/179

Vzorek B 1,47 0,18 12 343 323 319 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 1,55 0,015 0,95 5 0 CVPG 1,55 0,042 21% 1,22 1,88 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

1,64 0,19 12 16 0 CVPG 1,64 0,12 21% 1,29 1,99 16

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1,54 0,07 4,5 19 0 CVPG 1,54 0,039 21% 1,21 1,87 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 1,05 0,072 6,9 35 0 CVPG 1,05 0,03 21% 0,829 1,28 35
(6) IMT, IMN; (1) Abbott 1,56 0,053 3,4 29 0 CVPG 1,56 0,024 21% 1,23 1,89 29
(6) IMT, IMN; (58) Beckman Coulter (AU) 1,32 0,074 5,6 22 0 CVPG 1,32 0,039 21% 1,04 1,6 22
(6) IMT, IMN; (60) Roche 1,53 0,068 4,4 118 0 CVPG 1,53 0,015 21% 1,2 1,86 118
(6) IMT, IMN; (91) Binding Site 1,73 0,11 6,1 18 0 CVPG 1,73 0,061 21% 1,36 2,1 18
(6) IMT, IMN; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 1,55 0,1 6,6 26 0 CVPG 1,55 0,049 21% 1,22 1,88 26
(6) IMT, IMN; (162) Siemens (Atellica) 1,3 0,057 4,4 35 0 CVPG 1,3 0,024 21% 1,02 1,58 35
Ostatní 20 0 0

3x 1/36, 1x 2/162, 2x 3/15, 4x 3/25, 1x 4/25, 2x 4/73, 1x 4/162, 1x 6/12,
1x 6/28, 1x 6/75, 3x 6/179

(185) AFP [µg/L] 677 666 651 98
Vzorek A 25,9 2 7,8 677 666 653 98
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 46 0,58 1,3 23 0 CVPG 46 0,3 20% 36,8 55,2 23
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 25 1,6 6,4 6 0 CVPG 25 2,2 20% 20 30 6
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 25,6 1,5 5,9 10 0 CVPG 25,6 1,2 20% 20,4 30,8 10
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 25,1 2,1 8,4 10 0 CVPG 25,1 1,6 20% 20 30,2 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 24,9 1 4 107 0 CVPG 24,9 0,24 20% 19,9 29,9 107
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

24,3 2,3 9,3 48 0 CVPG 24,3 0,8 20% 19,4 29,2 48

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

25,3 1,6 6,4 18 0 CVPG 25,3 0,93 20% 20,2 30,4 18

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 26,8 1,2 4,5 328 0 CVPG 26,8 0,16 20% 21,4 32,2 328
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

24 1,6 6,5 78 0 CVPG 24 0,43 20% 19,2 28,8 78

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 27,2 1,4 5,1 11 0 CVPG 27,2 1 20% 21,7 32,7 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 24,6 1,7 6,8 15 0 CVPG 24,6 1,1 20% 19,6 29,6 15
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

23,7 1,7 7,4 12 0 CVPG 23,7 1,2 20% 18,9 28,5 12

Ostatní 11 0 0
4x 1/36, 2x 2/26, 1x 2/162, 1x 3/200, 1x 4/25, 2x 4/73

Vzorek B 7,55 0,72 9,6 677 666 661 99
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 13,2 0,19 1,5 23 0 CVPG 13,2 0,098 20% 10,5 15,9 23
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 7,08 1,1 15 6 0 CVPG 7,08 1,5 ±2 5,08 9,08 6
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 8,56 0,9 10 10 0 CVPG 8,56 0,69 ±2 6,56 10,6 10
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 7,38 0,58 7,8 10 0 CVPG 7,38 0,45 ±2 5,38 9,38 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 6,98 0,36 5,2 107 0 CVPG 6,98 0,086 ±2 4,98 8,98 107
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

7,22 0,69 9,6 48 0 CVPG 7,22 0,24 ±2 5,22 9,22 48

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

6,54 0,4 6,1 18 0 CVPG 6,54 0,23 ±2 4,54 8,54 18

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 7,58 0,41 5,5 328 0 CVPG 7,58 0,056 ±2 5,58 9,58 328
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: TM4/25 - Tumorové markery Stop termín: 7.10.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

8,03 0,9 11 78 0 CVPG 8,03 0,25 ±2 6,03 10,1 78

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 8,58 0,34 4 11 0 CVPG 8,58 0,25 ±2 6,58 10,6 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 8,54 0,86 10 15 0 CVPG 8,54 0,54 ±2 6,54 10,6 15
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

7,24 0,61 8,4 12 0 CVPG 7,24 0,43 ±2 5,24 9,24 12

Ostatní 11 0 0
4x 1/36, 2x 2/26, 1x 2/162, 1x 3/200, 1x 4/25, 2x 4/73

(181) CA 15-3 [kU/L] 667 661 637 96
Vzorek A 42,5 3,6 8,4 667 661 650 98
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 40,5 0,37 0,91 24 0 CVPG 40,5 0,18 18% 33,2 47,8 24
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 41,9 1,7 4 12 0 CVPG 41,9 1,2 18% 34,3 49,5 12
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 45,1 1,6 3,5 6 0 CVPG 45,1 2,2 18% 36,9 53,3 6
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 45 0,89 2 5 0 CVPG 45 2,5 18% 36,9 53,1 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 40,9 2,3 5,5 122 0 CVPG 40,9 0,5 18% 33,5 48,3 122
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

24,9 1,8 7,4 44 0 CVPG 24,9 0,68 18% 20,4 29,4 44

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

46,9 4,1 8,6 14 0 CVPG 46,9 2,7 18% 38,4 55,4 14

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 44,4 2,4 5,4 328 0 CVPG 44,4 0,32 18% 36,4 52,4 328
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

40,4 2,5 6,2 87 0 CVPG 40,4 0,66 18% 33,1 47,7 87

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 43,7 2,1 4,7 8 0 CVPG 43,7 1,6 18% 35,8 51,6 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 43,5 5,8 13 11 0 CVPG 43,5 4,3 18% 35,6 51,4 11
Ostatní 6 0 0

3x 1/36, 1x 2/162, 1x 4/40, 1x 4/73
Vzorek B 13,7 1,6 12 667 661 642 97
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 13 0,13 1 24 0 CVPG 13 0,067 18% 10,6 15,4 24
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 14,8 0,68 4,6 12 0 CVPG 14,8 0,48 18% 12,1 17,5 12
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 14,3 0,74 5,2 6 0 CVPG 14,3 1 18% 11,7 16,9 6
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 16,8 0,59 3,5 5 0 CVPG 16,8 1,7 18% 13,7 19,9 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 12,6 0,9 7,1 122 0 CVPG 12,6 0,2 18% 10,3 14,9 122
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

10,9 1 9,3 44 0 CVPG 10,9 0,37 18% 8,93 12,9 44

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

19,2 1,3 6,8 14 0 CVPG 19,2 0,86 18% 15,7 22,7 14

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 14,6 0,91 6,2 328 0 CVPG 14,6 0,12 18% 11,9 17,3 328
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

12,4 0,88 7,1 87 0 CVPG 12,4 0,23 18% 10,1 14,7 87

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 14,8 1,6 11 8 0 CVPG 14,8 1,2 18% 12,1 17,5 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 13,4 1,2 9,3 11 0 CVPG 13,4 0,92 18% 10,9 15,9 11
Ostatní 6 0 0

3x 1/36, 1x 2/162, 1x 4/40, 1x 4/73
(182) CA 19-9 [kU/L] 700 695 666 96
Vzorek A 7,5 1,5 20 700 695 677 97
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 7,45 0,26 3,5 13 0 CVPG 7,45 0,18 ±2,8 4,65 10,3 13
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 11,5 0,82 7,1 5 0 CVPG 11,5 2,3 ±2,8 8,7 14,3 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 8,63 1 12 8 0 CVPG 8,63 0,76 ±2,8 5,83 11,5 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 6,34 0,69 11 118 0 CVPG 6,34 0,15 ±2,8 3,54 9,14 118
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

5,37 1 19 61 0 CVPG 5,37 0,32 ±2,8 2,57 8,17 61

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

6,56 1,1 16 15 0 CVPG 6,56 0,68 ±2,8 3,76 9,36 15

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 7,74 0,86 11 389 0 CVPG 7,74 0,11 ±2,8 4,94 10,6 389
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

13 2,3 18 68 0 CVPG 13 0,69 ±2,8 10,2 15,8 68

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 5 1,6 33 8 0 CVPG 5 1,2 ±2,8 2,2 7,8 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 11,7 2,9 25 10 0 CVPG 11,7 2,3 ±2,8 8,9 14,5 10
Ostatní 5 0 0

1x 2/162, 2x 4/25, 1x 4/40, 1x 4/73
Vzorek B 11,2 3,1 28 700 695 676 97
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 9,09 0,4 4,4 13 0 CVPG 9,09 0,27 ±2,8 6,29 11,9 13
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 14,4 0,74 5,1 5 0 CVPG 14,4 2,1 20% 11,5 17,3 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 10,3 0,59 5,8 8 0 CVPG 10,3 0,45 ±2,8 7,5 13,1 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 15,4 1,2 8,1 118 0 CVPG 15,4 0,28 20% 12,3 18,5 118
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

7,91 1,1 14 61 0 CVPG 7,91 0,35 ±2,8 5,11 10,8 61
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: TM4/25 - Tumorové markery Stop termín: 7.10.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

8,23 1,1 13 15 0 CVPG 8,23 0,7 ±2,8 5,43 11,1 15

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 9,94 0,9 9 389 0 CVPG 9,94 0,11 ±2,8 7,14 12,8 389
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

16,5 2,1 13 68 0 CVPG 16,5 0,64 20% 13,2 19,8 68

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 13,4 2,5 19 8 0 CVPG 13,4 1,9 ±2,8 10,6 16,2 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 14 2,7 19 10 0 CVPG 14 2,1 ±2,8 11,2 16,8 10
Ostatní 5 0 0

1x 2/162, 2x 4/25, 1x 4/40, 1x 4/73
(183) CA 72-4 [kU/L] 226 224 218 97
Vzorek A 1,95 0,14 7,4 226 224 219 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1,94 0,14 7 219 0 CVPG 1,94 0,023 22% 1,51 2,37 219
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (73) Snibe 4,48 0,62 14 5 0 CVPG 4,48 1,8 22% 3,49 5,47 5
Ostatní 2 0 0

1x 2/66, 1x 2/134
Vzorek B 1,63 0,13 8,2 226 224 221 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1,62 0,13 7,9 219 0 CVPG 1,62 0,021 22% 1,26 1,98 219
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (73) Snibe 2,62 0,27 10 5 0 CVPG 2,62 0,77 22% 2,04 3,2 5
Ostatní 2 0 0

1x 2/66, 1x 2/134
(180) CA 125 [kU/L] 627 615 597 97
Vzorek A 11,1 1,6 14 627 615 602 98
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 8,46 0,37 4,3 11 0 CVPG 8,46 0,27 ±2 6,46 10,5 11
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 12 1,4 12 6 0 CVPG 12 2 20% 9,6 14,4 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 13,9 0,73 5,3 120 0 CVPG 13,9 0,16 20% 11,1 16,7 120
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

9,53 0,79 8,3 36 0 CVPG 9,53 0,32 ±2 7,53 11,6 36

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

8,3 1,1 14 11 0 CVPG 8,3 0,83 ±2 6,3 10,3 11

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 10,8 0,79 7,3 332 0 CVPG 10,8 0,11 20% 8,64 13 332
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

10,5 0,75 7,1 80 0 CVPG 10,5 0,21 20% 8,4 12,6 80

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 13,5 0,67 5 6 0 CVPG 13,5 0,93 20% 10,8 16,2 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 11,2 1,2 11 13 0 CVPG 11,2 0,81 20% 8,96 13,5 13
Ostatní 12 0 0

2x 1/36, 1x 2/66, 1x 2/162, 4x 3/25, 1x 4/25, 1x 4/40, 2x 4/73
Vzorek B 10,2 1,4 14 627 615 602 98
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 7,69 0,44 5,7 11 0 CVPG 7,69 0,33 ±2 5,69 9,69 11
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 11,6 0,59 5,1 6 0 CVPG 11,6 0,83 20% 9,28 14 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 12,4 0,75 6 120 0 CVPG 12,4 0,17 20% 9,92 14,9 120
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

8,5 0,82 9,6 36 0 CVPG 8,5 0,33 ±2 6,5 10,5 36

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

7,41 0,8 11 11 0 CVPG 7,41 0,59 ±2 5,41 9,41 11

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 10,1 0,71 7 332 0 CVPG 10,1 0,095 20% 8,08 12,2 332
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

9,46 0,78 8,3 80 0 CVPG 9,46 0,21 ±2 7,46 11,5 80

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 11,4 1,5 13 6 0 CVPG 11,4 2,1 20% 9,12 13,7 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 10,1 1 10 13 0 CVPG 10,1 0,71 20% 8,08 12,2 13
Ostatní 12 0 0

2x 1/36, 1x 2/66, 1x 2/162, 4x 3/25, 1x 4/25, 1x 4/40, 2x 4/73
(189) CEA [µg/L] 883 877 852 97
Vzorek A 14 2,5 18 883 877 865 99
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 15,7 0,19 1,2 24 0 CVPG 15,7 0,097 16% 13,1 18,3 24
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 10,5 0,76 7,3 20 0 CVPG 10,5 0,42 16% 8,82 12,2 20
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 10,6 0,67 6,3 5 0 CVPG 10,6 1,9 16% 8,9 12,3 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 21,5 1,2 5,4 16 0 CVPG 21,5 0,72 16% 18 25 16
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 17,4 0,81 4,6 143 0 CVPG 17,4 0,17 16% 14,6 20,2 143
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

11,7 1 8,8 62 0 CVPG 11,7 0,32 16% 9,82 13,6 62

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

16,9 1,3 7,8 31 0 CVPG 16,9 0,58 16% 14,1 19,7 31

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 14 0,62 4,4 440 0 CVPG 14 0,072 16% 11,7 16,3 440
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

10,8 0,55 5,1 96 0 CVPG 10,8 0,14 16% 9,07 12,6 96

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 11,2 0,62 5,5 13 0 CVPG 11,2 0,42 16% 9,4 13 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 10,7 0,6 5,6 17 0 CVPG 10,7 0,36 16% 8,98 12,5 17
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

11,5 0,69 6 10 0 CVPG 11,5 0,53 16% 9,66 13,4 10
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: TM4/25 - Tumorové markery Stop termín: 7.10.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Ostatní 6 0 0
3x 1/36, 1x 2/162, 1x 4/40, 1x 4/73

Vzorek B 52,3 9,8 19 883 877 858 98
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 45 0,12 0,27 24 0 CVPG 45 0,06 16% 37,8 52,2 24
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 41 4,1 10 20 0 CVPG 41 2,3 16% 34,4 47,6 20
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 38,8 0,37 0,96 5 0 CVPG 38,8 1 16% 32,5 45,1 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 80,3 4 5 16 0 CVPG 80,3 2,4 16% 67,4 93,2 16
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 67 3 4,4 143 0 CVPG 67 0,61 16% 56,2 77,8 143
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

41,2 3,3 8 62 0 CVPG 41,2 1 16% 34,6 47,8 62

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

64,5 4,9 7,6 31 0 CVPG 64,5 2,2 16% 54,1 74,9 31

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 52,2 2,4 4,5 440 0 CVPG 52,2 0,28 16% 43,8 60,6 440
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

42,8 2,6 6,2 96 0 CVPG 42,8 0,66 16% 35,9 49,7 96

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 43,9 1,6 3,7 13 0 CVPG 43,9 1,1 16% 36,8 51 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 41,2 1,6 3,9 17 0 CVPG 41,2 0,95 16% 34,6 47,8 17
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

40,6 3,1 7,6 10 0 CVPG 40,6 2,4 16% 34,1 47,1 10

Ostatní 6 0 0
3x 1/36, 1x 2/162, 1x 4/40, 1x 4/73

(184) CYFRA 21-1 [µg/L] 211 202 197 98
Vzorek A 93,5 4,9 5,3 211 202 198 98
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 104 19 19 11 0 CVPG 104 14 18% 85,2 123 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 94,8 4 4,2 34 0 CVPG 94,8 1,7 18% 77,7 112 34
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 92,5 4,3 4,6 157 0 CVPG 92,5 0,84 18% 75,8 110 157
Ostatní 9 0 0

3x 1/36, 1x 2/26, 1x 4/12, 4x 4/73
Vzorek B 10,7 1 9,8 211 202 200 99
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 9,7 1 11 11 0 CVPG 9,7 0,78 18% 7,95 11,5 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 8,71 0,68 7,8 34 0 CVPG 8,71 0,29 18% 7,14 10,3 34
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 11 0,57 5,2 157 0 CVPG 11 0,11 18% 9,02 13 157
Ostatní 9 0 0

3x 1/36, 1x 2/26, 1x 4/12, 4x 4/73
(186) hCG [U/L] 923 913 893 98
Vzorek A 132 20 15 923 913 899 98
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 110 0 0 22 0 CVPG 110 18% 90,2 130 22
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 138 13 9,1 14 0 CVPG 138 8,3 18% 113 163 14
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 137 4 3 14 0 CVPG 137 2,6 18% 112 162 14
(3) FIA (FEIA, TRACE); (61) Radiometer 105 5,2 5 6 0 CVPG 105 7,2 18% 86,1 124 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 114 5,5 4,8 131 0 CVPG 114 1,2 18% 93,4 135 131
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

113 6,4 5,7 73 0 CVPG 113 1,8 18% 92,6 134 73

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

202 15 7,3 25 0 CVPG 202 7,3 18% 165 239 25

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 146 6,1 4,2 494 0 CVPG 146 0,68 18% 119 173 494
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

111 5,6 5,1 84 0 CVPG 111 1,5 18% 91 131 84

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 111 7,9 7,1 19 0 CVPG 111 4,4 18% 91 131 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 109 7,3 6,7 16 0 CVPG 109 4,5 18% 89,3 129 16
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (210) Roche HCG
STAT

119 5,1 4,3 15 0 CVPG 119 3,2 18% 97,5 141 15

Ostatní 10 0 0
1x 1/12, 4x 1/36, 1x 2/60, 2x 4/25, 1x 4/40, 1x 4/73

Vzorek B 138 20 14 923 913 900 99
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 116 1,4 1,2 22 0 CVPG 116 0,74 18% 95,1 137 22
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 140 13 9 14 0 CVPG 140 8,3 18% 114 166 14
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 140 6,1 4,4 14 0 CVPG 140 4 18% 114 166 14
(3) FIA (FEIA, TRACE); (61) Radiometer 112 6,7 6 6 0 CVPG 112 9,3 18% 91,8 133 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 119 5,9 5 131 0 CVPG 119 1,3 18% 97,5 141 131
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

119 5,9 5 73 0 CVPG 119 1,7 18% 97,5 141 73

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

209 15 7,2 25 0 CVPG 209 7,3 18% 171 247 25

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 151 6,7 4,4 494 0 CVPG 151 0,74 18% 123 179 494
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

120 7,9 6,6 84 0 CVPG 120 2,1 18% 98,4 142 84

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 116 6,7 5,8 19 0 CVPG 116 3,8 18% 95,1 137 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 119 7,6 6,4 16 0 CVPG 119 4,6 18% 97,5 141 16
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: TM4/25 - Tumorové markery Stop termín: 7.10.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (210) Roche HCG
STAT

126 5,2 4,1 15 0 CVPG 126 3,3 18% 103 149 15

Ostatní 10 0 0
1x 1/12, 4x 1/36, 1x 2/60, 2x 4/25, 1x 4/40, 1x 4/73

(206) Kalcitonin [ng/L] 290 277 262 95
Vzorek A 71 9,9 14 290 277 264 95
(1) RIA (IRMA); (146) MEDIPAN Diagnostica 80,1 4 5 5 0 CVPG 80,1 11 31% 55,2 105 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

70,4 7,7 11 44 0 CVPG 70,4 2,8 31% 48,5 92,3 44

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 77 6,6 8,6 132 0 CVPG 77 1,4 31% 53,1 101 132
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

34,2 7,6 22 13 0 CVPG 34,2 5,2 31% 23,5 44,9 13

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 65,5 6,1 9,4 83 0 CVPG 65,5 1,7 31% 45,1 85,9 83
Ostatní 13 0 0

2x 1/36, 3x 1/214, 1x 2/29, 1x 2/87, 2x 2/164, 3x 4/73, 1x 4/179
Vzorek B 9,56 1,6 16 290 277 266 96
(1) RIA (IRMA); (146) MEDIPAN Diagnostica 11,2 0,89 7,9 5 0 CVPG 11,2 2,5 31% 7,72 14,7 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

8,72 1,2 13 44 0 CVPG 8,72 0,43 31% 6,01 11,5 44

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 9,87 1 10 132 0 CVPG 9,87 0,21 31% 6,81 13 132
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

4,58 0,66 14 13 0 CVPG 4,58 0,45 31% 3,16 6 13

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 9,99 1,5 15 83 0 CVPG 9,99 0,41 31% 6,89 13,1 83
Ostatní 13 0 0

2x 1/36, 3x 1/214, 1x 2/29, 1x 2/87, 2x 2/164, 3x 4/73, 1x 4/179
(194) NSE [µg/L] 315 307 303 99
Vzorek A 18,8 1,9 10 315 307 306 100
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 30 1,3 4,4 10 0 CVPG 30 1 30% 21 39 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 14,5 1,1 7,6 23 0 CVPG 14,5 0,56 30% 10,1 18,9 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 18,6 1,3 6,8 226 0 CVPG 18,6 0,21 30% 13 24,2 226
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 21,1 1,4 6,5 48 0 CVPG 21,1 0,48 30% 14,7 27,5 48
Ostatní 8 0 0

2x 1/36, 1x 2/164, 2x 4/73, 3x 4/999
Vzorek B 6,19 1,3 20 315 307 303 99
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 13,5 0,86 6,4 10 0 CVPG 13,5 0,67 30% 9,45 17,6 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 5,04 0,6 12 23 0 CVPG 5,04 0,31 30% 3,52 6,56 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 5,77 0,59 10 226 0 CVPG 5,77 0,096 30% 4,03 7,51 226
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 9,39 0,76 8 48 0 CVPG 9,39 0,27 30% 6,57 12,3 48
Ostatní 8 0 0

2x 1/36, 1x 2/164, 2x 4/73, 3x 4/999
(187) p2PSA [ng/L] 37 36 35 97
Vzorek A 31 2,3 7,5 37 36 35 97
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

31 2,4 7,6 36 0 CVPG 31 0,96 15% 26,3 35,7 36

Ostatní 1 0 0
1x 4/58

Vzorek B 32,7 2,2 6,8 37 36 36 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

32,7 2,2 6,8 36 0 CVPG 32,7 0,91 15% 27,7 37,7 36

Ostatní 1 0 0
1x 4/58

(191) PSA celkový [µg/L] 1029 1008 967 96
Vzorek A 3,79 0,48 13 1029 1008 980 97
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 3,02 0,13 4,2 5 0 CVPG 3,02 0,36 15% 2,56 3,48 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 3,86 0,26 6,7 55 0 CVPG 3,86 0,085 15% 3,28 4,44 55
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 3,53 0,24 6,9 38 0 CVPG 3,53 0,097 15% 3 4,06 38
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 3,07 0,17 5,6 182 1 CVPG 3,07 0,031 15% 2,6 3,54 182
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

4,64 0,35 7,4 82 0 CVPG 4,64 0,094 15% 3,94 5,34 82

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

3,95 0,29 7,3 34 0 CVPG 3,95 0,12 15% 3,35 4,55 34

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 3,99 0,19 4,7 478 0 CVPG 3,99 0,021 15% 3,39 4,59 478
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

3,54 0,14 3,9 84 0 CVPG 3,54 0,037 15% 3 4,08 84

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 3,45 0,25 7,2 10 0 CVPG 3,45 0,19 15% 2,93 3,97 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 3,58 0,24 6,7 18 0 CVPG 3,58 0,14 15% 3,04 4,12 18
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

3,86 0,23 6 22 0 CVPG 3,86 0,12 15% 3,28 4,44 22
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: TM4/25 - Tumorové markery Stop termín: 7.10.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Ostatní 21 0 0
1x 2/32, 1x 2/66, 1x 2/149, 1x 2/162, 3x 3/24, 1x 3/57, 1x 3/200, 3x 4/25,
2x 4/40, 1x 4/58, 2x 4/73, 1x 4/149, 1x 4/177, 1x 6/60, 1x 6/162

Vzorek B 4,14 0,53 13 1029 1008 979 97
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 3,26 0,22 6,6 5 0 CVPG 3,26 0,61 15% 2,77 3,75 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 4,27 0,28 6,6 55 0 CVPG 4,27 0,093 15% 3,62 4,92 55
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 3,88 0,29 7,4 38 0 CVPG 3,88 0,11 15% 3,29 4,47 38
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 3,34 0,17 5,2 182 1 CVPG 3,34 0,031 15% 2,83 3,85 182
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

5,1 0,38 7,5 82 0 CVPG 5,1 0,1 15% 4,33 5,87 82

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

4,43 0,29 6,5 34 0 CVPG 4,43 0,12 15% 3,76 5,1 34

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 4,34 0,21 4,9 478 0 CVPG 4,34 0,024 15% 3,68 5 478
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

3,95 0,17 4,3 84 0 CVPG 3,95 0,045 15% 3,35 4,55 84

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 3,73 0,28 7,4 10 0 CVPG 3,73 0,21 15% 3,17 4,29 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 3,89 0,27 7 18 0 CVPG 3,89 0,16 15% 3,3 4,48 18
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

4,23 0,28 6,6 22 0 CVPG 4,23 0,15 15% 3,59 4,87 22

Ostatní 21 0 0
1x 2/32, 1x 2/66, 1x 2/149, 1x 2/162, 3x 3/24, 1x 3/57, 1x 3/200, 3x 4/25,
2x 4/40, 1x 4/58, 2x 4/73, 1x 4/149, 1x 4/177, 1x 6/60, 1x 6/162

(198) PSA volný [µg/L] 731 712 693 97
Vzorek A 2,49 0,2 7,9 731 712 700 98
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 3,01 0,27 8,9 19 0 CVPG 3,01 0,15 16% 2,52 3,5 19
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 2,4 0,14 5,7 23 0 CVPG 2,4 0,07 16% 2,01 2,79 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,57 0,14 5,5 145 1 CVPG 2,57 0,029 16% 2,15 2,99 145
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

3,29 0,2 6,1 61 0 CVPG 3,29 0,063 16% 2,76 3,82 61

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

2,51 0,18 7,3 17 0 CVPG 2,51 0,11 16% 2,1 2,92 17

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 2,4 0,12 4,9 345 0 CVPG 2,4 0,016 16% 2,01 2,79 345
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

2,43 0,14 5,6 65 0 CVPG 2,43 0,041 16% 2,04 2,82 65

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 2,55 0,18 6,9 11 0 CVPG 2,55 0,13 16% 2,14 2,96 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

2,66 0,16 6,1 26 0 CVPG 2,66 0,078 16% 2,23 3,09 26

Ostatní 19 0 0
2x 1/36, 1x 2/26, 1x 2/66, 1x 2/162, 2x 3/24, 2x 4/25, 2x 4/40, 1x 4/58,
1x 4/73, 4x 4/164, 1x 4/177, 1x 6/60

Vzorek B 2,8 0,23 8 731 712 698 98
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 3,31 0,24 7,3 19 0 CVPG 3,31 0,14 16% 2,78 3,84 19
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 2,66 0,2 7,4 23 0 CVPG 2,66 0,1 16% 2,23 3,09 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,89 0,14 4,9 145 1 CVPG 2,89 0,029 16% 2,42 3,36 145
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

3,64 0,24 6,6 61 0 CVPG 3,64 0,075 16% 3,05 4,23 61

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

2,81 0,09 3,2 17 0 CVPG 2,81 0,054 16% 2,36 3,26 17

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 2,7 0,14 5,1 345 0 CVPG 2,7 0,018 16% 2,26 3,14 345
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

2,72 0,12 4,5 65 0 CVPG 2,72 0,037 16% 2,28 3,16 65

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 2,79 0,23 8,3 11 0 CVPG 2,79 0,17 16% 2,34 3,24 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman
Coulter (WHO)

2,99 0,19 6,3 26 0 CVPG 2,99 0,09 16% 2,51 3,47 26

Ostatní 19 0 0
2x 1/36, 1x 2/26, 1x 2/66, 1x 2/162, 2x 3/24, 2x 4/25, 2x 4/40, 1x 4/58,
1x 4/73, 4x 4/164, 1x 4/177, 1x 6/60

(201) S-100 [µg/L] 226 221 220 100
Vzorek A 0,304 0,019 6,4 226 221 220 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 0,302 0,016 5,4 188 0 CVPG 0,302 0,003 32% 0,205 0,399 188
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 0,326 0,046 14 33 0 CVPG 0,326 0,02 32% 0,221 0,431 33
Ostatní 5 0 0

1x 2/134, 1x 4/1, 2x 4/73, 1x 4/179
Vzorek B 0,374 0,027 7,1 226 221 221 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 0,368 0,021 5,8 188 0 CVPG 0,368 0,004 32% 0,25 0,486 188
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 0,442 0,064 15 33 0 CVPG 0,442 0,027 32% 0,3 0,584 33
Ostatní 5 0 0

1x 2/134, 1x 4/1, 2x 4/73, 1x 4/179
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: TM4/25 - Tumorové markery Stop termín: 7.10.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(195) SCCA [µg/L] 162 153 138 90
Vzorek A 1,01 0,29 29 162 153 140 92
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 0,575 0,12 22 24 0 CVPG 0,575 0,062 55% 0,258 0,892 24
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 0,898 0,094 10 63 0 CVPG 0,898 0,029 32% 0,61 1,19 63
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1,24 0,16 13 66 0 CVPG 1,24 0,049 32% 0,843 1,64 66
Ostatní 9 0 0

1x 2/98, 1x 2/162, 2x 4/73, 4x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 2,27 0,4 18 162 153 148 97
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 1,67 0,13 7,6 24 0 CVPG 1,67 0,063 32% 1,13 2,21 24
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,18 0,19 8,9 63 0 CVPG 2,18 0,06 32% 1,48 2,88 63
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 2,5 0,21 8,2 66 0 CVPG 2,5 0,062 32% 1,7 3,3 66
Ostatní 9 0 0

1x 2/98, 1x 2/162, 2x 4/73, 4x 4/162, 1x 4/179
(196) TPA [U/L] 26 22 21 95
Vzorek A 4500 0 0 26 22 22 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 4500 0 0 22 0 CVPG 4500 25% 3370 5630 22
Ostatní 4 0 0

2x 1/36, 1x 1/43, 1x 4/73
Vzorek B 1560 95 6,1 26 22 21 95
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 1580 70 4,5 22 0 CVPG 1580 37 25% 1180 1980 22
Ostatní 4 0 0

2x 1/36, 1x 1/43, 1x 4/73
(207) Tyreoglobulin [µg/L] 319 314 314 100
Vzorek A 67,8 16 24 319 314 314 100
(1) RIA (IRMA); (146) MEDIPAN Diagnostica 59,5 5,9 10 8 0 CVPG 59,5 4,5 30% 41,6 77,4 8
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 55 1,5 2,8 45 0 CVPG 55 0,56 30% 38,5 71,5 45
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 89,2 3,8 4,3 24 0 CVPG 89,2 1,9 30% 62,4 116 24
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

76,2 3,6 4,7 20 0 CVPG 76,2 2 30% 53,3 99,1 20

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

38,5 3,4 8,7 20 0 CVPG 38,5 1,8 30% 26,9 50,1 20

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 76,9 3,2 4,2 154 0 CVPG 76,9 0,63 30% 53,8 100 154
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

54,9 2,7 4,8 15 0 CVPG 54,9 1,7 30% 38,4 71,4 15

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 44,4 4,3 9,8 28 0 CVPG 44,4 2 30% 31 57,8 28
Ostatní 5 0 0

2x 1/24, 1x 1/214, 1x 2/162, 1x 4/149
Vzorek B 85,3 18 21 319 314 314 100
(1) RIA (IRMA); (146) MEDIPAN Diagnostica 71,4 9 13 8 0 CVPG 71,4 6,8 30% 49,9 92,9 8
(3) FIA (FEIA, TRACE); (24) B.R.A.H.M.S. 70,9 2,3 3,3 45 0 CVPG 70,9 0,85 30% 49,6 92,2 45
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 109 5,7 5,2 24 0 CVPG 109 2,9 30% 76,3 142 24
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

88,3 3,6 4,1 20 0 CVPG 88,3 2 30% 61,8 115 20

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

50,6 5,9 12 20 0 CVPG 50,6 3,2 30% 35,4 65,8 20

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 95,2 4,1 4,3 154 0 CVPG 95,2 0,81 30% 66,6 124 154
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

83 4,2 5 15 0 CVPG 83 2,7 30% 58,1 108 15

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 57,4 5,5 9,6 28 0 CVPG 57,4 2,6 30% 40,1 74,7 28
Ostatní 5 0 0

2x 1/24, 1x 1/214, 1x 2/162, 1x 4/149
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