
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: ABR1/26 - Parametry acidobazické rovnováhy Stop termín: 13.2.2026
Nastavení: skupiny - S (měřicí systém); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(131) pH [-] 444 444 441 99
Vzorek A 7,41 0,01 0,14 444 CVP 7,41 0,001 0,8% 7,35 7,47 444 443 100
(405) Siemens Rapidlab 348 7,43 0,018 0,24 8 0 8
(411) IL GEM (všechny typy) 7,42 0,006 0,08 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 7,42 0,004 0,05 18 0 18
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 7,4 0,005 0,06 171 0 171
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 7,41 0,014 0,19 17 0 17
(451) Radiometer ABL 80 7,4 0,007 0,1 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 7,41 0,006 0,08 126 0 126
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 7,41 0,006 0,08 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 7,44 0,001 0,01 14 0 14
Ostatní 13 0 13

3x 410, 1x 418, 2x 420, 2x 421, 2x 450, 3x 999
Vzorek B 7,61 0,014 0,18 444 CVP 7,61 0,002 0,8% 7,54 7,68 444 442 100
(405) Siemens Rapidlab 348 7,64 0,014 0,18 8 0 8
(411) IL GEM (všechny typy) 7,66 0,005 0,07 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 7,62 0,004 0,05 18 0 18
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 7,6 0,003 0,04 171 0 171
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 7,59 0,01 0,13 17 0 17
(451) Radiometer ABL 80 7,58 0,03 0,39 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 7,61 0,005 0,06 126 0 126
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 7,62 0,005 0,07 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 7,68 0,001 0,01 14 0 14
Ostatní 13 0 13

3x 410, 1x 418, 2x 420, 2x 421, 2x 450, 3x 999
(132) pCO2 [kPa] 444 444 425 96
Vzorek A 5,51 0,21 3,7 444 CVP 5,51 0,024 12% 4,84 6,18 444 436 98
(405) Siemens Rapidlab 348 5,74 0,23 4 8 0 8
(411) IL GEM (všechny typy) 5,58 0,12 2,2 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 5,4 0,17 3,2 18 0 18
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 5,4 0,13 2,3 171 0 171
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 5,76 0,28 4,8 17 0 17
(451) Radiometer ABL 80 5,66 0,34 6 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 5,6 0,12 2,1 126 0 126
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 5,72 0,2 3,5 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 4,82 0,1 2,1 14 0 14
Ostatní 13 0 13

3x 410, 1x 418, 2x 420, 2x 421, 2x 450, 3x 999
Vzorek B 2,84 0,15 5,1 444 CVP 2,84 0,017 12% 2,49 3,19 444 427 96
(405) Siemens Rapidlab 348 2,81 0,26 9,3 8 0 8
(411) IL GEM (všechny typy) 2,7 0 0 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 2,82 0,065 2,3 18 0 18
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 2,78 0,067 2,4 171 0 171
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 2,89 0,1 3,5 17 0 17
(451) Radiometer ABL 80 2,9 0,16 5,6 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 2,97 0,072 2,4 126 0 126
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 2,9 0,18 6,2 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 2,24 0,061 2,7 14 0 14
Ostatní 13 0 13

3x 410, 1x 418, 2x 420, 2x 421, 2x 450, 3x 999
(133) pO2 [kPa] 444 444 425 96
Vzorek A 14,2 1 7,2 444 CVP 14,2 0,12 17% 11,7 16,7 444 433 98
(405) Siemens Rapidlab 348 12,9 0,66 5,1 8 0 8
(411) IL GEM (všechny typy) 13,6 0,58 4,3 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 13,7 0,56 4,1 18 0 18
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 14,6 0,48 3,3 171 0 171
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 15,6 1,3 8,2 17 0 17
(451) Radiometer ABL 80 14 0,82 5,8 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 13,5 0,88 6,5 126 0 126
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 14,3 0,45 3,1 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 15,6 1,4 9,2 14 0 14
Ostatní 13 0 13

3x 410, 1x 418, 2x 420, 2x 421, 2x 450, 3x 999
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Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Vzorek B 18,5 0,67 3,6 444 CVP 18,5 0,078 12% 16,2 20,8 444 432 97
(405) Siemens Rapidlab 348 17,6 0,86 4,9 8 0 8
(411) IL GEM (všechny typy) 17,7 0,57 3,2 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 18,6 0,57 3,1 18 0 18
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 18,5 0,51 2,8 171 0 171
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 19,2 1 5,2 17 0 17
(451) Radiometer ABL 80 18,8 0,59 3,2 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 18,6 0,71 3,8 126 0 126
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 18,5 0,63 3,4 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 18,5 0,35 1,9 14 0 14
Ostatní 13 0 13

3x 410, 1x 418, 2x 420, 2x 421, 2x 450, 3x 999
(134) Sodný kation (ISE) [mmol/L] 348 348 347 100
Vzorek A 133 1,4 1,1 348 CVP 133 0,18 5% 126 140 348 348 100
(411) IL GEM (všechny typy) 131 0,56 0,43 41 0 41
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 132 0,51 0,39 17 0 17
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 133 0,85 0,64 119 0 119
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 133 2,1 1,6 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 134 0,037 0,03 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 130 0,8 0,61 23 0 23
(455) Abbott i-STAT 135 0 0 13 0 13
Ostatní 8 0 8

2x 410, 2x 420, 1x 421, 1x 450, 1x 451, 1x 999
Vzorek B 160 2,3 1,4 348 CVP 160 0,3 5% 152 168 348 347 100
(411) IL GEM (všechny typy) 156 0,58 0,37 41 0 41
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 162 0,51 0,31 17 0 17
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 159 1 0,66 119 0 119
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 160 4 2,5 6 0 6
(452) Radiometer ABL 90 162 0 0 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 160 1,4 0,9 23 0 23
(455) Abbott i-STAT 163 0,8 0,49 13 0 13
Ostatní 8 0 8

2x 410, 2x 420, 1x 421, 1x 450, 1x 451, 1x 999
(135) Draselný kation (ISE) [mmol/L] 349 349 349 100
Vzorek A 4,34 0,061 1,4 349 CVP 4,34 0,008 8% 3,99 4,69 349 349 100
(411) IL GEM (všechny typy) 4,37 0,055 1,3 41 0 41
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 4,42 0,017 0,39 17 0 17
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 4,37 0,055 1,3 120 0 120
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 4,33 0,18 4,1 5 0 5
(452) Radiometer ABL 90 4,3 0 0 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 4,31 0,023 0,54 23 0 23
(455) Abbott i-STAT 4,3 0 0 13 0 13
Ostatní 9 0 9

2x 410, 2x 420, 1x 421, 2x 450, 1x 451, 1x 999
Vzorek B 6,09 0,095 1,6 349 CVP 6,09 0,013 8% 5,6 6,58 349 349 100
(411) IL GEM (všechny typy) 6,2 0,076 1,2 41 0 41
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 6,43 0,047 0,72 17 0 17
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 6,1 0,002 0,03 120 0 120
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 6,28 0,16 2,5 5 0 5
(452) Radiometer ABL 90 6 0 0 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 6,11 0,04 0,65 23 0 23
(455) Abbott i-STAT 6,06 0,062 1 13 0 13
Ostatní 9 0 9

2x 410, 2x 420, 1x 421, 2x 450, 1x 451, 1x 999
(136) Chloridový anion (ISE) [mmol/L] 328 328 327 100
Vzorek A 95,5 1,3 1,4 328 CVP 95,5 0,18 7% 88,8 103 328 328 100
(411) IL GEM (všechny typy) 96,8 0,59 0,61 39 0 39
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 101 0,87 0,87 12 0 12
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 95,4 1,2 1,3 117 0 117
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 96,4 6 6,2 7 0 7
(452) Radiometer ABL 90 95 0 0 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 96,8 0,73 0,76 23 0 23
Ostatní 9 0 9

2x 410, 2x 420, 1x 421, 1x 450, 1x 451, 2x 999
Vzorek B 128 1,1 0,84 328 CVP 128 0,15 7% 119 137 328 327 100
(411) IL GEM (všechny typy) 127 0,88 0,69 39 0 39
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 132 1,6 1,2 12 0 12
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 128 1,2 0,96 117 0 117
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 126 5,5 4,4 7 0 7
(452) Radiometer ABL 90 128 0,54 0,42 121 0 121
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(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 128 2,1 1,7 23 0 23
Ostatní 9 0 9

2x 410, 2x 420, 1x 421, 1x 450, 1x 451, 2x 999
(137) Vápenatý kation (ISE) [mmol/L] 394 394 388 98
Vzorek A 1,08 0,041 3,8 394 CVP 1,08 0,005 10% 0,972 1,19 394 394 100
(411) IL GEM (všechny typy) 1,05 0,011 1 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 1,07 0,014 1,3 13 0 13
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 1,12 0,014 1,2 152 0 152
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 1,07 0,037 3,5 10 0 10
(452) Radiometer ABL 90 1,06 0,006 0,61 124 0 124
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 1,04 0,01 0,97 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 1,05 0 0 13 0 13
Ostatní 11 0 11

2x 405, 2x 410, 2x 420, 1x 421, 1x 450, 1x 451, 2x 999
Vzorek B 0,495 0,048 9,6 394 CVP 0,495 0,006 ±0,1 0,395 0,595 394 388 98
(411) IL GEM (všechny typy) 0,414 0,008 2 42 0 42
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 0,502 0,011 2,3 13 0 13
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 0,536 0,029 5,5 152 0 152
(449) Roche OMNI S1-6 / cobas b221 0,455 0,024 5,4 10 0 10
(452) Radiometer ABL 90 0,49 0 0 124 0 124
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 0,46 0,025 5,5 29 0 29
(455) Abbott i-STAT 0,424 0,007 1,6 13 0 13
Ostatní 11 0 11

2x 405, 2x 410, 2x 420, 1x 421, 1x 450, 1x 451, 2x 999
(139) Glukóza [mmol/L] 337 337 336 100
Vzorek A 10,7 0,3 2,8 337 CVP 10,7 0,04 15% 9,09 12,4 337 337 100
(411) IL GEM (všechny typy) 10,9 0,2 1,8 40 0 40
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 10,9 0,35 3,2 17 0 17
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 10,8 0,28 2,6 120 0 120
(452) Radiometer ABL 90 10,4 0,13 1,2 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 11 0,21 2 22 0 22
(455) Abbott i-STAT 10,6 0,017 0,16 13 0 13
Ostatní 4 0 4

1x 420, 1x 421, 1x 449, 1x 451
Vzorek B 15,7 0,44 2,8 337 CVP 15,7 0,058 15% 13,3 18,1 337 336 100
(411) IL GEM (všechny typy) 16,2 0,26 1,6 40 0 40
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 15,6 0,65 4,1 17 0 17
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 15,7 0,46 2,9 120 0 120
(452) Radiometer ABL 90 15,5 0,21 1,4 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 16,1 0,51 3,2 22 0 22
(455) Abbott i-STAT 15,5 0,069 0,45 13 0 13
Ostatní 4 0 4

1x 420, 1x 421, 1x 449, 1x 451
(169) Laktát [mmol/L] 333 333 327 98
Vzorek A 2,51 0,098 3,9 333 CVP 2,51 0,013 15% 2,13 2,89 333 328 98
(411) IL GEM (všechny typy) 2,6 0,077 3 40 0 40
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 2,48 0,1 4,1 15 0 15
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 2,52 0,1 4 128 1 128
(452) Radiometer ABL 90 2,45 0,061 2,5 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 2,58 0,079 3 22 0 22
Ostatní 7 0 7

1x 410, 1x 420, 1x 421, 1x 449, 1x 450, 1x 451, 1x 999
Vzorek B 6,8 0,26 3,9 333 CVP 6,8 0,035 15% 5,78 7,82 333 331 99
(411) IL GEM (všechny typy) 7,14 0,17 2,4 40 0 40
(416) Nova Stat Profile CCX, pHOx Ultra 6,97 0,18 2,6 15 0 15
(433) Radiometer ABL (série 700 a 800) 6,68 0,29 4,3 128 0 128
(452) Radiometer ABL 90 6,76 0,097 1,4 121 0 121
(454) Siemens RapidPoint (série 400, 500) 7,01 0,5 7,1 22 0 22
Ostatní 7 0 7

1x 410, 1x 420, 1x 421, 1x 449, 1x 450, 1x 451, 1x 999
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