SEKK

Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

RoM = robustni priimér

SD = smérodatna odchylka

CV = varia¢ni koeficient

Nyt = celkovy pocet vysledkd

Nout = pocet vysledkd vyloucenych pred vypottem

AV = vztazna hodnota
CRV = certifikovana referen¢ni hodnota
CVP = konsenzus vsech Gcastnikl
CVPG = konsenzus skupin G¢astnik{
Uav = rozsifena nejistota vztazné hodnoty (k = 2)

Dmax = pfijatelny rozdil

LL = dolni mez

UL = horni mez

Neve = pocet hodnocenych vysledk
Ns.c = pocet Uspésnych vysledkd
S, = relativni Uspésnost

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek RoM SD cv Ntot Nout AV UAV Dmax LL uL Neva Nsuc Srel Neva Nsuc Sre\
Skupina [jednotka] [%] [%] [%]
(22) a-amylaza [ukat/L] 139 139 137 99 0
Vzorek A 555 026 4,6 139 CVP 555 0,053 13% 4,82 6,28 139 137 99 0
(1) Abbott 557 0,077 1,4 35 0 35
(46) Erba Lachema 57 0,15 2,6 7 0 7
(58) Beckman Coulter (AU) 569 0,14 2,5 25 0 25
(60) Roche 5,31 0,089 1,7 49 0 49
(162) Siemens (Atellica) 592 0,11 1,9 18 0 18
Ostatni 5 0 5
1x 149, 3x 177, 1x 178
Vzorek B 1,92 0,09 4,7 139 CvP 192 0,019 13% 1,67 2,17 139 138 99 0
(1) Abbott 1,93 0,028 14 35 0 35
(46) Erba Lachema 1,96 0,059 3 7 0 7
(58) Beckman Coulter (AU) 1,95 0,054 2,8 25 0 25
(60) Roche 1,83 0,03 1,7 49 0 49
(162) Siemens (Atellica) 2,05 0,041 2 18 0 18
Ostatni 5 0 5
1x 149, 3x 177, 1x 178
(35) a-amylaza pankreaticka [ukat/L] 49 49 49 100 0
Vzorek A 346 0,11 3,1 49 CVP 3,46 0,037 18% 2,83 4,09 49 49 100 0
(1) Abbott 3,44 0,081 24 15 0 15
(46) Erba Lachema 3,56 0,13 35 7 0 7
(60) Roche 3,42 0,069 2 15 0 15
(162) Siemens (Atellica) 3,73 0,12 3,2 5 0 5
Ostatni 7 0 7
4x 58, 3x 116
Vzorek B 1,28 0,043 3,3 49 CVvP 1,28 0,015 18% 1,04 1,52 49 49 100 0
(1) Abbott 1,27 0,029 2,3 15 0 15
(46) Erba Lachema 1,32 0,052 3,9 7 0 7
(60) Roche 1,28 0,036 2,8 15 0 15
(162) Siemens (Atellica) 1,39 0,067 4,8 5 0 5
Ostatni 7 0 7
4x 58, 3x 116
(32) y-globulin (elfo) [-] 30 30 30 100 0
Vzorek A 0,121 0,017 14 30 CVP 0,121 0,008 30% 0,084 0,158 30 30 100 0
(34) Sebia 0,119 0,015 12 23 0 23
(213) Interlab Srl 0,144 0,02 14 6 0 6
Ostatni 1 0 1
1x 100
Vzorek B 0,123 0,016 13 30 CVP 0,123 0,007 30% 0,086 0,16 30 30 100 0
(34) Sebia 0,122 0,013 11 23 0 23
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SEKK

Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
vszkorgk lednotkal RoM  SD [g/\g Nt Nou AV Uy Dmx LL UL Neva  Neue [E/e]' AV Uy Dmx LL UL Neva Naue [§/ei
upina 0 o o
(213) Interlab Srl 0,134 0,02 15 6 0 6
Ostatni 1 0 1
1x 100
(10) Albumin [g/L] 138 138 137 99 0
Vzorek A 534 1,7 3,2 138 CVP 534 035 10% 48 58,8 138 137 99 0
(1) Abbott 54,8 1 19 36 0 36
(46) Erba Lachema 52,3 2,1 4,1 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 52,4 1,1 2,1 25 0 25
(60) Roche 53,1 12 22 48 0 48
(162) Siemens (Atellica) 54,2 1,5 2,7 16 0 16
Ostatni 7 0 7
1x 149, 2x 177, 2x 178, 2x 179
Vzorek B 451 1,3 29 138 CVP 45,1 0,27 10% 40,5 49,7 138 137 99 0
(1) Abbott 458 0,81 1,8 36 0 36
(46) Erba Lachema 44 2,4 54 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 44,2 1 2,3 25 0 25
(60) Roche 45,4 1,1 2,4 48 0 48
(162) Siemens (Atellica) 45,1 14 3 16 0 16
Ostatni 7 0 7
1x 149, 2x 177, 2x 178, 2x 179
(31) Albumin (elfo) [-] 30 30 28 93 0
Vzorek A 0,642 0,045 6,9 30 CVP 0,642 0,02 15% 0,545 0,739 30 28 93 0
(34) Sebia 0,657 0,031 4,7 23 0 23
(213) Interlab Srl 0,562 0,033 5,9 6 0 6
Ostatni 1 0 1
1x 100
Vzorek B 0,644 0,037 5,7 30 CVP 0,644 0,016 15% 0,547 0,741 30 30 100 0
(34) Sebia 0,656 0,028 4,3 23 0 23
(213) Interlab Srl 0,603 0,056 9,2 6 0 6
Ostatni 1 0 1
1x 100
(21) ALP [ukat/L] 145 140 139 99 0
Vzorek A 36 04 11 145 140 139 99 0
(1) Abbott 3,93 0,11 2,7 40 0 CVPG 3,93 0,042 14% 3,37 4,49 40
(46) Erba Lachema 3,53 0,11 3,2 5 0 CVPG 353 031 14% 3,03 4,03 5
(58) Beckman Coulter (AU) 3,93 0,17 4,3 25 0 CVPG 3,93 0,082 14% 3,37 4,49 25
(60) Roche 3,23 0,18 55 51 0 CVPG 3,23 0,061 14% 2,77 3,69 51
(162) Siemens (Atellica) 3,45 012 34 19 0 CVPG 3,45 0,066 14% 2,96 3,94 19
Ostatni > 0 1x 149, 3x 177, 1x 178 0
Vzorek B 2,47 0,27 11 145 140 139 99 0
(1) Abbott 2,7 0,077 2,9 40 0 CVPG 2,7 0,03 14% 2,32 3,08 40
(46) Erba Lachema 2,41 01 4,3 5 0 CVPG 241 029 14% 2,07 2,75 5
(58) Beckman Coulter (AU) 2,66 013 4,8 25 0 CVPG 2,66 0,062 14% 2,28 3,04 25
(60) Roche 2,22 012 54 51 0 CVPG 2,22 0,041 14% 19 2,54 51
(162) Siemens (Atellica) 2,37 0,085 3,6 19 0 CVPG 2,37 0,047 14% 2,03 2,71 19
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SEKK

Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek ROM  SD €V Nt Now AV Uy Dmx LL UL Nevw Newe  See AV Uy Dmx LL UL Neww Nee  Spal
Skupina [jednotkal] [%] [%] [%]
Ostatni 5 0 0

1x 149, 3x 177, 1x 178
(24) ALT [ukat/L] 147 147 143 97 0
Vzorek A 3,76 0,17 4,4 147 CVP 3,76 0,034 13% 3,27 4,25 147 145 99 0
(1) Abbott 3,82 0,12 3,3 40 O 40
(46) Erba Lachema 3,97 0,096 2,4 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 3,72 0,11 2,9 24 0 24
(60) Roche 3,66 017 4,7 53 0 53
(162) Siemens (Atellica) 3,85 0,12 3 19 0 19
Ostatni 5 0 5

1x 149, 3x 177, 1x 178
Vzorek B 1,54 0,074 4,8 147 CVvP 1,54 0,015 13% 1,33 1,75 147 145 99 0
(1) Abbott 1,54 0,062 4 40 O 40
(46) Erba Lachema 1,66 0,082 4,9 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 1,53 0,054 3,5 24 0 24
(60) Roche 1,5 0,083 5,5 53 0 53
(162) Siemens (Atellica) 1,59 0,046 2,9 19 0 19
Ostatni 5 0 5

1x 149, 3x 177, 1x 178
(23) AST [ukat/L] 147 147 143 97 0
Vzorek A 3,76 0,15 4,1 147 CVP 3,76 0,031 14% 3,23 4,29 147 143 97 0
(1) Abbott 383 01 27 40 O 40
(46) Erba Lachema 3,71 0,082 2,2 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 3,82 0,12 3,1 23 0 23
(60) Roche 365 01 27 53 0 53
(162) Siemens (Atellica) 3,94 0,12 3 19 0 19
Ostatni 6 0 6

1x 12, 1x 149, 3x 177, 1x 178
Vzorek B 3,15 0,14 4,5 147 CvP 3,15 0,029 14% 2,7 3,6 147 144 98 0
(1) Abbott 3,2 0,067 1,8 40 O 40
(46) Erba Lachema 31 01 3,3 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 32 013 4.2 23 0 23
(60) Roche 3,04 0,098 3,2 53 0 53
(162) Siemens (Atellica) 3,34 0,093 2,8 19 0 19
Ostatni 6 0 6

1x 12, 1x 149, 3x 177, 1x 178
(13) Bilirubin celkovy [umol/L] 147 139 139 100 147 147 100
Vzorek A 823 65 7,8 147 139 139 100 CRV 80,5 19 26% 59,5 102 147 147 100
(1) Abbott 86,2 24 28 40 0 CVPG 86,2 0,92 12% 75,8 96,6 40 40
(46) Erba Lachema 835 54 65 5 0 CVPG 835 15 12% 73,4 93,6 5 5
(58) Beckman Coulter (AU) 84,4 2 24 22 0 CVPG 84,4 1 12% 74,2 94,6 22 22
(60) Roche 754 2,1 2,8 53 0 CVPG 754 0,72 12% 66,3 84,5 53 53
(162) Siemens (Atellica) 882 15 1,7 19 0 CVPG 88,2 087 12% 77,6 98,8 19 19
Ostatni 8 0 0 8

2x 70, 1x 149, 1x 158, 3x 177, 1x 178

2x 70, 1x 149, 1x 158, 3x 177, 1x 178
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SEKK Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
vszkorgk lednotkal RoM  SD [g/\g Nt Nou AV Uw Dmx LL UL Neva  Neue [E/e]' AV Uy Dmx LL UL Neva Naue [§/ei
upina o 0 o

Vzorek B 127 11 8,4 147 139 139 100 CRvV 1215 2,8 26% 89,9 154 147 147 100
(1) Abbott 133 36 2,7 40 0 CVPG 133 14 20% 106 160 40 40

(46) Erba Lachema 129 98 7,6 5 0 CVPG 129 28 20% 103 155 5 5

(58) Beckman Coulter (AU) 128 3,3 2,6 22 0 CVPG 128 1,7 20% 102 154 22 22

(60) Roche 115 3 26 53 0 CVPG 115 1 20% 92 138 53 53

(162) Siemens (Atellica) 137 2,8 2 19 0 CVPG 137 16 20% 109 165 19 19

Ostatni 8 0 2x 70, 1x 149, 1x 158, 3x 177, 1x 178 0 2x 70, 1x 149, 1x 158, 3x 177, 1x 178 8

(14) Bilirubin pfimy [umol/L] 125 115 110 96 0
Vzorek A 15,5 5,3 34 125 115 114 99 0

(1) Abbott 12,1 081 6,7 35 0 CVPG 12,1 0,34 20% 9,68 14,6 35

(58) Beckman Coulter (AU) 9,15 068 75 20 0 CVPG 9,15 0,37 20% 7,32 11 20

(60) Roche 194 18 94 43 0 CVPG 194 0,68 20% 155 23,3 43

(162) Siemens (Atellica) 20,4 0,81 4 17 0 CVPG 20,4 048 20% 16,3 24,5 17

Ostatni 10 O 0

4x 46, 2x 70, 1x 158, 3x 177

Vzorek B 10,3 3,7 36 125 115 110 96 0

(1) Abbott 6,7 0,28 4,2 35 0 CVPG 6,7 0,12 20% 5,36 8,04 35

(58) Beckman Coulter (AU) 12 1 85 20 0 CVPG 12 056 20% 9,6 144 20

(60) Roche 139 1,7 12 43 0 CVPG 139 0,63 20% 11,1 16,7 43

(162) Siemens (Atellica) 83 052 6,3 17 0 CVPG 83 031 20% 6,64 9,96 17

Ostatni 10 O 0

4x 46, 2x 70, 1x 158, 3x 177

(9) Celkova bilkovina [g/L] 141 0 141 138 98
Vzorek A 853 28 33 141 0 CRV 872 19 9% 79,3 95,1 141 139 99
(1) Abbott 87,7 18 21 38 0 38

(58) Beckman Coulter (AU) 86,7 1,1 1,3 25 0 25

(60) Roche 829 14 1,7 50 0 50

(162) Siemens (Atellica) 84,7 1,8 2,1 18 0 18

Ostatni 10 0 10

2x 46, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 3x 179

Vzorek B 70 2,4 34 141 0 CRVv 719 16 9% 654 78,4 141 138 98
(1) Abbott 71,7 1,8 25 38 0 38

(58) Beckman Coulter (AU) 71,3 14 1,9 25 0 25

(60) Roche 681 14 21 50 0 50

(162) Siemens (Atellica) 69,6 1,7 2,5 18 0 18

Ostatni 10 0 10

2x 46, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 3x 179

(26) CK [ukat/L] 129 129 123 95 0

Vzorek A 3,02 021 6,8 129 CVP 3,02 0,044 17% 2,5 3,54 129 125 97 0

(1) Abbott 3,16 0,18 5,8 33 0 33

(46) Erba Lachema 3,14 0,22 7,1 7 0 7

(58) Beckman Coulter (AU) 3,02 0,21 7 23 0 23

(60) Roche 2,97 0,13 4.2 47 0 47

(162) Siemens (Atellica) 2,89 0,22 7,6 14 0 14
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SEKK

Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek ROM  SD €V Nt Now AV Uy Dmx LL UL Nevw Newe  See AV Uy Dmx LL UL Neww Nee  Spal
Skupina [jednotka] [%] [%] [%]
Ostatni 5 0 5
1x 0, 1x 149, 3x 177
Vzorek B 3,44 0,24 7,1 129 CVP 3,44 0,053 17% 2,85 4,03 129 124 96 0
(1) Abbott 3,59 0,17 4,7 33 0 33
(46) Erba Lachema 3,45 024 71 7 0 7
(58) Beckman Coulter (AU) 3,46 0,29 8,4 23 0 23
(60) Roche 3,35 0,2 6 47 0 47
(162) Siemens (Atellica) 3,42 0,26 7,7 14 0 14
Ostatni 5 0 5
1x 0, 1x 149, 3x 177
(2) Draselny kation [mmol/L] 152 152 151 99 0
Vzorek A 4,03 0,068 1,7 152 CVP 4,03 0,014 6% 3,78 4,28 152 151 99 0
(1) Abbott 4 0,049 1,2 43 0 43
(58) Beckman Coulter (AU) 3,97 0,047 1,2 25 0 25
(60) Roche 4,07 0,061 1,3 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 4,04 0,057 1,4 21 0 21
Ostatni 9 0 9
1x 11, 2x 46, 1x 149, 2x 177, 1x 178, 2x 179
Vzorek B 4,76 0,08 1,7 152 CVP 4,76 0,016 6% 4,47 5,05 152 151 99 0
(1) Abbott 4,73 0,056 1,2 43 0 43
(58) Beckman Coulter (AU) 4,69 0,042 0,9 25 0 25
(60) Roche 4,81 0,05 1 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 4,78 0,061 1,3 21 0 21
Ostatni 9 0 9
1x 11, 2x 46, 1x 149, 2x 177, 1x 178, 2x 179
(5) Fosfaty anorganické [mmol/L] 133 133 130 98 0
Vzorek A 1,25 0,03 24 133 CVvP 1,25 0,006 10% 1,12 1,38 133 130 98 0
(1) Abbott 1,25 0,025 2 35 0 35
(58) Beckman Coulter (AU) 1,26 0,027 2,2 24 0 24
(60) Roche 1,24 0,026 2,1 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 1,25 0,009 0,69 16 0 16
Ostatni 12 0 12
2x 0, 4x 46, 1x 149, 3x 177, 2x 179
Vzorek B 1,62 0,032 2 133 CvP 1,62 0,007 10% 1,45 1,79 133 131 98 0
(1) Abbott 1,62 0,029 1,8 35 0 35
(58) Beckman Coulter (AU) 1,63 0,029 1,8 24 0 24
(60) Roche 1,61 0,03 1,9 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 1,64 0,02 1,2 16 0 16
Ostatni 12 0 12
2x 0, 4x 46, 1x 149, 3x 177, 2x 179
(27) GGT [ukat/L] 147 147 145 99 0
Vzorek A 3,15 0,11 3,4 147 CvP 3,15 0,022 11% 2,8 3,5 147 147 100 0
(1) Abbott 3,12 0,11 3,7 39 0 39
(46) Erba Lachema 3,13 0,045 1,4 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 3,07 0,087 2,8 25 0 25
(60) Roche 3,17 0,062 2 51 0 51
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SEKK

Souhrnna statistika -

kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek ROM  SD €V Nt Now AV Uy Dmx LL UL Nevw Newe  See Uw Dmx LL UL Neww Nee  Spal
Skupina [jednotka] [%] [%] [%]
(162) Siemens (Atellica) 3,3 0,07 2,1 19 0 19
Ostatni 5 0 5
1x 149, 3x 177, 1x 178
Vzorek B 1,72 0,059 3,4 147 CvP 1,72 0,012 11% 1,53 1,91 147 145 99 0
(1) Abbott 1,71 0,06 3,5 39 0 39
(46) Erba Lachema 1,65 0,13 8,1 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 1,69 0,048 2,9 25 0 25
(60) Roche 1,72 0,038 2,2 51 0 51
(162) Siemens (Atellica) 1,81 0,043 24 19 0 19
Ostatni 5 0 5
1x 149, 3x 177, 1x 178
(16) Glukdza [mmol/L] 154 154 148 96 0
Vzorek A 6,99 016 2,3 154 CVP 6,99 0,031 7% 6,5 7,48 154 151 98 0
(1) Abbott 6,96 012 1,8 41 0 41
(46) Erba Lachema 7,1 0,44 6,3 7 0 7
(58) Beckman Coulter (AU) 7,03 0,19 2,8 24 0 24
(60) Roche 7,03 0,13 1,9 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 6,94 0,15 2,2 21 0 21
Ostatni 7 0 7
1x 49, 1x 75, 1x 149, 3x 177, 1x 178
Vzorek B 6,42 0,14 2,2 154 CVP 6,42 0,028 7% 5,97 6,87 154 149 97 0
(1) Abbott 6,38 0,093 1,5 41 0 41
(46) Erba Lachema 6,4 0,44 7 7 0 7
(58) Beckman Coulter (AU) 6,48 0,15 2,3 24 0 24
(60) Roche 6,44 0,14 2,2 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 6,38 01 1,6 21 0 21
Ostatni 7 0 7
1x 49, 1x 75, 1x 149, 3x 177, 1x 178
(7) Hor¢ik celkovy [mmol/L] 134 134 132 99 0
Vzorek A 1,11 0,027 2,4 134 CvP 1,11 0,006 11% 0,987 1,24 134 133 99 0
(1) Abbott 1,1 0,039 35 37 0 37
(58) Beckman Coulter (AU) 1,11 0,023 2,1 23 0 23
(60) Roche 1,11 0,021 1,9 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 1,11 0,023 2 17 0 17
Ostatni 11 0 11
1x 0, 1x 46, 2x 77, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 2x 179
Vzorek B 1,03 0,027 2,7 134 CvP 1,03 0,006 11% 0,916 1,15 134 133 99 0
(1) Abbott 1,03 0,041 4 37 0 37
(58) Beckman Coulter (AU) 1,04 0,024 2,3 23 0 23
(60) Roche 1,03 0,019 1,8 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 1,04 0,024 2,3 17 0 17
Ostatni 11 0 11
1x 0, 1x 46, 2x 77, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 2x 179
(3) Chloridovy anion [mmol/L] 152 152 148 97 0
Vzorek A 114 3,8 3,3 152 CvP 114 0,75 7% 106 122 152 148 97 0
(1) Abbott 119 18 1,5 43 0 43
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Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek ROM  SD €V Nt Now AV Uy Dmx LL UL Nevw Newe  See AV Uy Dmx LL UL Neww Nee  Spal
Skupina [jednotka] [%] [%] [%]
(58) Beckman Coulter (AU) 114 1,2 1 25 0 25
(60) Roche 111 2,5 2,2 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 114 2 1,7 21 0 21
Ostatni 9 0 9

1x 11, 2x 46, 1x 149, 2x 177, 1x 178, 2x 179
Vzorek B 113 35 3,1 152 CvP 113 0,69 7% 105 121 152 151 99 0
(1) Abbott 116 16 14 43 0 43
(58) Beckman Coulter (AU) 113 14 1,2 25 0 25
(60) Roche 110 19 1,8 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 112 1,9 1,7 21 0 21
Ostatni 9 0 9

1x 11, 2x 46, 1x 149, 2x 177, 1x 178, 2x 179
(15) Cholesterol [mmol/L] 137 0 137 132 96
Vzorek A 573 013 2,3 137 0 CRV 5,841 0,068 9% 5,31 6,37 137 136 99
(1) Abbott 573 01 1,8 38 0 38
(46) Erba Lachema 58 0,15 2,6 9 0 9
(58) Beckman Coulter (AU) 579 0,14 2,5 25 0 25
(60) Roche 567 0,12 2 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 5,82 0,061 1 14 0 14
Ostatni 5 0 5

1x 149, 3x 177, 1x 178
Vzorek B 465 0,13 2,7 137 0 CRV 4,823 0,048 9% 4,38 5,26 137 133 97
(1) Abbott 4,68 0,076 1,6 38 0 38
(46) Erba Lachema 4,66 0,17 3,7 9 0 9
(58) Beckman Coulter (AU) 461 0,11 2,4 25 0 25
(60) Roche 4,58 0,082 1,8 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 4,95 0,064 1,3 14 0 14
Ostatni 5 0 5
1x 149, 3x 177, 1x 178

(30) Cholinesteraza [ukat/L] 39 35 35 100 0
Vzorek A 162 82 51 39 35 35 100 0
(1) Abbott 166 48 29 13 0 CvP 161 29 12% 141 181 13
(46) Erba Lachema 159 6,9 4,3 7 0 CVP 161 29 12% 141 181 7
(58) Beckman Coulter (AU) 156 51 3,3 5 0 CVP 161 29 12% 141 181 5
(60) Roche 156 22 14 8 0 Cv 161 29 12% 141 181 8
Ostatni 6 0 2

1x 12, 1x 116, 4x 162
Vzorek B 134 68 51 39 35 35 100 0
(1) Abbott 137 26 19 13 0 CVvP 133 23 12% 117 149 13
(46) Erba Lachema 132 7 53 7 0 CvpP 133 23 12% 117 149 7
(58) Beckman Coulter (AU) 129 4,1 3,2 5 0 CVP 133 2,3 12% 117 149 5
(60) Roche 129 22 1,7 8 0 CvpP 133 23 12% 117 149 8
Ostatni 6 0 2

1x 12, 1x 116, 4x 162
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Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek ROM  SD €V Nt Now AV Uy Dmx LL UL Nevw Newe  See AV Uy Dmx LL UL Neww Nee  Spal
Skupina [jednotka] [%] [%] [%]
(19) Kreatinin [umol/L] 148 0 148 140 95
Vzorek A 115 51 4,4 148 0 CRV 1154 1,2 13% 100 131 148 140 95
(1) Abbott 112 46 4,1 39 0 39
(46) Erba Lachema 113 39 35 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 116 36 31 23 0 23
(60) Roche 119 91 7,6 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 115 36 31 21 0 21
Ostatni 7 0 7

1x 5, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 1x 179
Vzorek B 331 75 2,3 148 0 CRV 3285 33 13% 285 372 148 148 100
(1) Abbott 326 69 21 39 0 39
(46) Erba Lachema 326 10 31 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 336 5,9 1,8 23 0 23
(60) Roche 333 81 24 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 330 55 1,7 21 0 21
Ostatni 7 0 7

1x 5, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 1x 179
(17) Kyselina mocova [umol/L] 147 0 147 146 99
Vzorek A 566 16 2,7 147 0 CRV 5694 57 12% 501 638 147 147 100
(1) Abbott 567 79 14 39 0 39
(46) Erba Lachema 558 18 3.2 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 576 10 1,8 24 0 24
(60) Roche 554 13 23 51 0 51
(162) Siemens (Atellica) 581 7.2 1,2 21 0 21
Ostatni 6 0 6

1x 149, 3x 177, 2x 178
Vzorek B 257 8,8 3,4 147 0 CRV 262,3 2,6 12% 230 294 147 146 99
(1) Abbott 256 3,8 15 39 0 39
(46) Erba Lachema 255 53 21 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 267 6,6 2,5 24 0 24
(60) Roche 250 49 19 51 0 51
(162) Siemens (Atellica) 264 2,9 1,1 21 0 21
Ostatni 6 0 6

1x 149, 3x 177, 2x 178
(12) Laktat [mmol/L] 54 54 54 100 0
Vzorek A 4,38 0,13 3 54 CVP 4,38 0,044 15% 3,72 5,04 54 54 100 0
(1) Abbott 4,63 0,045 0,96 9 0 9
(58) Beckman Coulter (AU) 4,33 0,037 0,86 8 0 8
(60) Roche 4,34 0,003 21 19 0 19
(162) Siemens (Atellica) 4,34 0,067 15 11 0 11
Ostatni 7 0 7

1x 12, 1x 49, 4x 61, 1x 115

Vzorek B 3,15 0,14 45 54 CVvP 3,15 0,047 15% 2,67 3,63 54 54 100 0
(1) Abbott 3,35 0,03 0,89 9 0 9
(58) Beckman Coulter (AU) 2,99 0,045 1,5 8 0 8
(60) Roche 3,15 0,077 2,5 19 0 19
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Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
vszkorgk lednotkal RoM  SD [g/\g Nt Nou AV Uy Dmx LL UL Neva Newc [E/e]' AV Uy Dmx LL UL Neva Naue [§/ei
upina o 0 o
(162) Siemens (Atellica) 3,13 0,057 1,8 11 0 11
Ostatni 7 0 7
1x 12, 1x 49, 4x 61, 1x 115
(28) LD [ukat/L] 111 111 108 97 0
Vzorek A 6,02 025 4,1 111 CVP 6,02 0,058 14% 5,17 6,87 111 109 98 0
(1) Abbott 574 028 4,9 28 0 28
(46) Erba Lachema 6,25 0,26 4,2 5 0 5
(58) Beckman Coulter (AU) 6,01 0,24 4 21 0 21
(60) Roche 6,1 0,11 1,9 39 0 39
(162) Siemens (Atellica) 6,07 0,1 1,7 14 0 14
Ostatni 4 0 4
1x 115, 2x 177, 1x 178
Vzorek B 322 0,12 38 111 CVP 3,22 0,028 14% 2,76 3,68 111 108 97 0
(1) Abbott 3,15 0,15 4,7 28 0 28
(46) Erba Lachema 3,35 0,074 2,2 5 0 5
(58) Beckman Coulter (AU) 3,19 0,17 5,4 21 0 21
(60) Roche 3,23 0,076 2,3 39 0 39
(162) Siemens (Atellica) 3,24 0,062 1,9 14 0 14
Ostatni 4 0 4
1x 115, 2x 177, 1x 178
(29) Lipaza [ukat/L] 78 72 63 88 0
Vzorek A 3,6 0,32 9 78 72 63 88 0
(1) Abbott 3,74 035 9,3 19 0 CVPG 3,74 02 18% 3,06 4,42 19
(58) Beckman Coulter (AU) 3,37 013 3,7 16 0 CVPG 3,37 0,077 18% 2,76 3,98 16
(60) Roche 3,47 0,41 12 27 0 CVPG 347 0,19 18% 2,84 4,1 27
(162) Siemens (Atellica) 3,79 0,12 3,1 10 0 CVPG 3,79 0,092 18% 3,1 4,48 10
Ostatni 6 0 0
1x 46, 2x 116, 1x 177, 1x 178, 1x 179
Vzorek B 1,55 0,12 7,7 78 72 63 88 0
(1) Abbott 1,58 0,12 7,8 19 0 CVPG 1,58 0,069 18% 1,29 1,87 19
(58) Beckman Coulter (AU) 1,47 0,05 34 16 0 CVPG 1,47 0,031 18% 1,2 1,74 16
(60) Roche 1,5 0,16 11 27 0 CVPG 150,075 18% 1,23 1,77 27
(162) Siemens (Atellica) 1,67 0,052 3,1 10 0 CVPG 1,67 0,04 18% 1,36 1,98 10
Ostatni 6 0 0
1x 46, 2x 116, 1x 177, 1x 178, 1x 179
(8) Lithium [mmol/L] 18 18 18 100 0
Vzorek A 0,778 0,035 4,4 18 CVP 0,778 0,02 12% 0,684 0,872 18 18 100 0
(60) Roche 0,8 0,03 37 6 0 6
Ostatni 12 0 12
1x 0, 1x 1, 1x 19, 1x 46, 1x 58, 1x 77, 1x 116, 1x 149, 3x 162, 1x 179
Vzorek B 1,37 0,048 3,5 18 CvP 1,37 0,028 12% 1,2 1,54 18 18 100 0
(60) Roche 1,39 0,037 2,7 6 0 6
Ostatni 12 0

1x 0, Ix 1, 1x 19, 1x 46, 1x 58, 1x 77, 1x 116, 1x 149, 3x 162, 1x 179
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SEKK Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra Stop termin: 24.7.2026
Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek RoM  SD  CV  Ni  Now AV Us  Dpax LL UL Neww Nsue  Sre AV Uy Dmax LL UL Neva Nsue  Spe
Skupina [jednotka] [%] [%] [%]
(18) Mocovina [mmol/L] 151 0 151 151 100
Vzorek A 18,9 0,51 2,7 151 0 CRV 19,32 0,19 15% 16,4 22,3 151 151 100
(1) Abbott 19,1 048 25 39 0 39
(46) Erba Lachema 19,1 0,89 4,7 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 18,7 0,69 3,7 24 0 24
(60) Roche 18,7 0,48 25 53 0 53
(162) Siemens (Atellica) 19,2 0,31 1,6 21 0 21
Ostatni 6 0 6
1x 149, 4x 177, 1x 178
Vzorek B 11,4 0,36 3,2 151 0 CRV 11,48 0,11 15% 9,75 13,3 151 151 100
(1) Abbott 11,5 041 3,6 39 0 39
(46) Erba Lachema 11,3 0,59 5,2 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 11,3 0,39 3,4 24 0 24
(60) Roche 11,2 032 2,8 53 0 53
(162) Siemens (Atellica) 11,5 0,26 2,3 21 0 21
Ostatni 6 0 6
1x 149, 4x 177, 1x 178

(11) Osmolalita [mmol/kg] 49 49 49 100 0
Vzorek A 305 6,1 2 49 CVP 305 21 5% 289 321 49 49 100 0
(119) Advanced Instruments 307 4,1 1,3 22 0 22
(150) Arkray 299 4,7 1,6 13 0 13
(151) Fiske Associates 307 8,2 2,7 6 0 6
(212) GONOTEC GmbH 309 15 048 5 0 5
Ostatni 3 0 3

1x 77, 1x 162, 1x 176
Vzorek B 292 54 19 49 CVvP 292 19 5% 277 307 49 49 100 0
(119) Advanced Instruments 293 4,6 1,6 22 0 22
(150) Arkray 288 4 14 13 0 13
(151) Fiske Associates 297 3,7 1,3 6 0 6
(212) GONOTEC GmbH 296 2,2 0,75 5 0 5
Ostatni 3 0 3

1x 77, 1x 162, 1x 176
(1) Sodny kation [mmol/L] 152 152 149 98 0
Vzorek A 137 1,9 1,4 152 CVP 137 0,38 4% 131 143 152 149 98 0
(1) Abbott 136 15 1,1 43 0 43
(58) Beckman Coulter (AU) 135 1,5 1,1 25 0 25
(60) Roche 136 15 1,1 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 138 2 1,4 21 0 21
Ostatni 9 0 9

1x 11, 2x 46, 1x 149, 2x 177, 1x 178, 2x 179
Vzorek B 134 18 1,3 152 CVP 134 0,35 4% 128 140 152 150 99 0
(1) Abbott 133 14 1,1 43 0 43
(58) Beckman Coulter (AU) 133 1,1 0,84 25 0 25
(60) Roche 134 1,3 0,98 54 0 54
(162) Siemens (Atellica) 136 2,1 15 21 0 21

Vytvoreno: 30.7.2026 22:01, Ing. Marek Budina, budina@sekk.cz Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky, strana 10 z 12



SEKK Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra Stop termin: 24.7.2026
Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15
Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek ROM SD  CV  Net Nou AV Uw Dmx LL UL Neva Nee  Seel AV Uy Dmx LL UL Neva ¥ Nee  Sre
Skupina [jednotkal] [%] [%] [%]
Ostatni 9 0 9
1x 11, 2x 46, 1x 149, 2x 177, 1x 178, 2x 179
(20) Triacylglyceroly [mmol/L] 137 0 137 137 100
Vzorek A 1,53 0,077 5,1 137 0 CRV 1,53 0,015 18% 1,25 1,81 137 137 100
(1) Abbott 1,45 0,041 2,8 38 0 38
(46) Erba Lachema 1,57 0,044 2,8 10 0 10
(58) Beckman Coulter (AU) 1,5 0,025 1,7 23 0 23
(60) Roche 1,57 0,028 1,8 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 1,65 0,03 1,8 14 0 14
Ostatni 6 0 6
1x 149, 4x 177, 1x 178
Vzorek B 1,47 0,11 7,8 137 0 CRV 1,478 0,015 18% 1,21 1,75 137 137 100
(1) Abbott 1,33 0,032 24 38 0 38
(46) Erba Lachema 1,58 0,051 3,3 10 0 10
(58) Beckman Coulter (AU) 1,44 0,024 1,6 23 0 23
(60) Roche 1,52 0,033 2,2 46 0 46
(162) Siemens (Atellica) 1,63 0,038 2,3 14 0 14
Ostatni 6 0 6
1x 149, 4x 177, 1x 178
(4) Vapnik celkovy [mmol/L] 140 140 137 98 0
Vzorek A 2,11 0,047 2,2 140 CvP 2,11 0,01 7% 1,96 2,26 140 139 99 0
(1) Abbott 2,09 0,037 1,8 39 0 39
(58) Beckman Coulter (AU) 2,15 0,045 2,1 24 0 24
(60) Roche 2,09 0,032 1,5 49 0 49
(162) Siemens (Atellica) 2,16 0,035 1,6 17 0 17
Ostatni 11 0 11
1x 0, 1x 12, 2x 46, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 2x 179
Vzorek B 2,31 0,049 2,1 140 CvP 2,31 0,01 7% 2,14 2,48 140 137 98 0
(1) Abbott 2,26 0,04 1,7 39 0 39
(58) Beckman Coulter (AU) 2,34 0,039 1,7 24 0 24
(60) Roche 2,31 0,041 1,8 49 0 49
(162) Siemens (Atellica) 2,33 0,028 1,2 17 0 17
Ostatni 11 0 11
1x 0, 1x 12, 2x 46, 1x 149, 3x 177, 1x 178, 2x 179
(36) Vapnik ionizovany [mmol/L] 31 31 31 100 0
Vzorek A 1,22 0,033 2,7 31 CvP 1,22 0,014 10% 1,09 1,35 31 31 100 0
(61) Radiometer 1,23 0,021 1,7 21 0 21
Ostatni 10 O 10
3x 38, 1x 46, 2x 60, 4x 179
Vzorek B 1,41 0,038 2,7 31 CVvP 141 0,016 10% 1,26 1,56 31 31 100 0
(61) Radiometer 1,42 0,031 2,2 21 0 21
Ostatni 10 O 10
3x 38, 1x 46, 2x 60, 4x 179
(6) Zelezo celkové [umol/L] 121 121 120 99 0
Vzorek A 27,7 0,71 26 121 CvP 27,7 0,16 15% 23,5 31,9 121 121 100 0
(1) Abbott 279 086 3,1 32 0 32
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Souhrnna statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: AKS3/26 - Analyty krevniho séra

Nastaveni: skupiny - R (vyrobce reagencifi); minimalni ¢etnost skupinn =15

Stop termin: 24.7.2026

Zkouska Srovnatelnost Ndvaznost
Vzorek ROM  SD €V Nt Now AV Uy Dmx LL UL Nevw Newe  See AV Uy Dmx LL UL Neva ¥ Nee  Sre
Skupina [jednotkal] [%] [%] [%]
(58) Beckman Coulter (AU) 27,5 0,38 1,4 22 0 22
(60) Roche 279 0,76 2,7 45 0 45
(162) Siemens (Atellica) 27,2 0,53 1,9 14 0 14
Ostatni 8 0 8
2x 46, 1x 116, 2x 177, 1x 178, 2x 179
Vzorek B 256 067 2,6 121 CvP 25,6 0,15 15% 21,7 29,5 121 120 99 0
(1) Abbott 259 0,68 2,6 32 0 32
(58) Beckman Coulter (AU) 25,3 0,41 1,6 22 0 22
(60) Roche 258 056 2,2 45 0 45
(162) Siemens (Atellica) 25 0,71 2,8 14 0 14
Ostatni 8 0 8

2x 46, 1x 116, 2x 177, 1x 178, 2x 179
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