
SEKK Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
Cyklus EHK: CSFK1/26 - Klinická analýza likvoru Stop termín: 13.2.2026
Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

Ntot = celkový počet výsledků
Nrel = relativní počet výsledků

Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Četnosti výsledků Úspěšnost
AV Ntot Nrel

[%]
Výsledek Neva Nsuc Srel

[%]
(524) Intratekální syntéza FLC kappa 9 0
Vzorek L+S 9 0
Všechny výsledky ± 3 33 Syntéza není přítomna

± 6 67 Syntéza je přítomna
(525) Intratekální syntéza FLC lambda 2 0
Vzorek L+S 2 0
Všechny výsledky ± 1 50 Syntéza není přítomna

± 1 50 Syntéza je přítomna
(411) Intratekální syntéza IgA 16 16 16 100
Vzorek L+S 16 16 16 100
Všechny výsledky CVP >>> 16 100 Syntéza není přítomna

(410) Intratekální syntéza IgG 35 35 34 97
Vzorek L+S 35 35 34 97
Všechny výsledky CVP >>> 34 97 Syntéza není přítomna

1 2,9 Syntéza je přítomna
(412) Intratekální syntéza IgM 24 24 24 100
Vzorek L+S 24 24 24 100
Všechny výsledky CVP >>> 24 100 Syntéza není přítomna

(413) Permeabilita bariéry 43 43 43 100
Vzorek L+S 43 43 43 100
Všechny výsledky CVP >>> 43 100 Permeabilita BCB není zvýšená
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