
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: CSFK1/26 - Klinická analýza likvoru Stop termín: 13.2.2026
Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Měření - CSF
(398) Albumin (CSF) [mg/L] 44 44 44 100
Vzorek L 203 21 10 44 CVP 203 7,6 23% 156 250 44 44 100
(60) Roche 193 5,8 3 15 0 15
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 222 20 9 7 0 7
(162) Siemens (Atellica) 196 28 14 12 0 12
Ostatní 10 0 10

2x 1, 3x 12, 1x 58, 3x 91, 1x 178
(395) FLC kappa (CSF) [mg/L] 13 13 13 100
Vzorek L 0,862 0,36 41 13 CVP 0,862 0,24 ±3 0 3,87 13 13 100
(91) Binding Site 0,91 0,46 51 8 0 8
Ostatní 5 0 5

1x 20, 1x 60, 2x 149, 1x 162
(397) FLC lambda (CSF) [mg/L] 6 6 6 100
Vzorek L 0,92 0,46 50 6 CVP 0,92 0,64 ±3 0 3,92 6 6 100
Ostatní 6 0 6

1x 20, 3x 91, 1x 149, 1x 162
(401) IgA (CSF) [mg/L] 17 17 17 100
Vzorek L 3,95 0,33 8,4 17 CVP 3,95 0,2 32% 2,68 5,22 17 17 100
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 4,01 0,19 4,8 6 0 6
Ostatní 11 0 11

3x 12, 4x 91, 4x 162
(399) IgG (CSF) [mg/L] 36 36 35 97
Vzorek L 32,6 2,6 7,9 36 CVP 32,6 1,1 24% 24,7 40,5 36 35 97
(60) Roche 31 1,9 6,2 13 0 13
(91) Binding Site 35,4 2,1 5,9 5 0 5
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 32,8 1,3 4,1 8 0 8
(162) Siemens (Atellica) 32,5 2,3 7,1 7 0 7
Ostatní 3 0 3

3x 12
(402) IgM (CSF) [mg/L] 25 25 25 100
Vzorek L 0,412 0,072 18 25 CVP 0,412 0,035 31% 0,284 0,54 25 25 100
(91) Binding Site 0,479 0,031 6,5 6 0 6
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 0,35 0,059 17 8 0 8
(162) Siemens (Atellica) 0,375 0,052 14 5 0 5
Ostatní 6 0 6

3x 12, 3x 60

Měření - sérum
(495) Albumin (sérum) [g/L] 44 44 44 100
Vzorek S 41,6 1,2 2,8 44 CVP 41,6 0,43 23% 32 51,2 44 44 100
(0) neuvedeno 42 1,6 3,7 5 0 5
(60) Roche 41,8 0,93 2,2 13 0 13
(162) Siemens (Atellica) 42 1,2 2,9 11 0 11
Ostatní 15 0 15

4x 1, 1x 12, 4x 58, 2x 91, 3x 149, 1x 178
(496) FLC kappa (sérum) [mg/L] 15 15 15 100
Vzorek S 20,4 2,9 14 15 CVP 20,4 1,9 50% 10,2 30,6 15 15 100
(91) Binding Site 21,6 1 4,7 9 0 9
Ostatní 6 0 6

1x 0, 1x 20, 1x 60, 2x 149, 1x 162
(497) FLC lambda (sérum) [mg/L] 14 14 14 100
Vzorek S 16,1 2,4 15 14 CVP 16,1 1,6 50% 8,05 24,2 14 14 100
(91) Binding Site 17,4 1,1 6,6 9 0 9
Ostatní 5 0 5

1x 0, 1x 20, 2x 149, 1x 162
(498) IgA (sérum) [g/L] 20 20 20 100
Vzorek S 2,93 0,12 4,1 20 CVP 2,93 0,065 32% 1,99 3,87 20 20 100
Ostatní 20 0 20

2x 0, 1x 1, 1x 12, 3x 58, 4x 60, 4x 91, 3x 149, 2x 162
(499) IgG (sérum) [g/L] 37 37 37 100
Vzorek S 11,9 0,4 3,4 37 CVP 11,9 0,16 24% 9,04 14,8 37 37 100
(60) Roche 11,9 0,19 1,6 13 0 13
(162) Siemens (Atellica) 12,3 0,3 2,4 6 0 6
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Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Ostatní 18 0 18
4x 0, 3x 1, 1x 12, 3x 58, 3x 91, 3x 149, 1x 178

(500) IgM (sérum) [g/L] 27 27 27 100
Vzorek S 1,07 0,046 4,3 27 CVP 1,07 0,022 31% 0,738 1,41 27 27 100
(60) Roche 1,05 0,037 3,6 6 0 6
Ostatní 21 0 21

4x 0, 3x 1, 1x 12, 3x 58, 3x 91, 3x 149, 4x 162

Výpočet
(522) Index FLC kappa [-] 9 0
Vzorek L+S 10,7 6 56 9 0
(91) Binding Site 10,7 6,2 58 5 0 CVP 10,7 7,4 50% 5,35 16,1 0
Ostatní 4 0 0

1x 60, 2x 149, 1x 162
(523) Index FLC lambda [-] 3 0
Vzorek L+S 12,7 3 24 3 0
Ostatní 3 0 0

1x 91, 1x 149, 1x 162
(411) Intratekální syntéza IgA [mg/L] 16 16 14 88
Vzorek L+S 16 14 88
(0) neuvedeno 0 0 16 2 CVP 0 asym. 0 1 16

(410) Intratekální syntéza IgG [mg/L] 35 35 31 89
Vzorek L+S 35 31 89
(0) neuvedeno 0 0 35 3 CVP 0 asym. 0 1 35

(412) Intratekální syntéza IgM [mg/L] 24 24 22 92
Vzorek L+S 24 22 92
(0) neuvedeno 0 0 24 2 CVP 0 asym. 0 1 24

(413) Permeabilita bariéry [·10-3] 43 43 42 98
Vzorek L+S 43 42 98
(0) neuvedeno 4,91 0,55 11 43 0 CVP 4,91 0,2 25% 3,68 6,14 43
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