
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: E11/26 - Endokrinologie 1 Stop termín: 6.2.2026
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); Česká republika; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(306) 17-OH-progesteron [nmol/L] 7 6 6 100
Vzorek A 7,15 2,5 35 7 6 6 100
Ostatní 7 0 6

2x 1/36, 1x 2/66, 1x 4/73, 1x 4/140, 2x 4/183
Vzorek B 12,1 6,2 51 7 6 6 100
Ostatní 7 0 6

2x 1/36, 1x 2/66, 1x 4/73, 1x 4/140, 2x 4/183
(303) Aldosteron [nmol/L] 9 8 8 100
Vzorek A 0,235 0,062 27 9 8 8 100
Ostatní 9 0 8

1x 1/36, 1x 2/66, 4x 4/164, 3x 4/183
Vzorek B 0,555 0,08 14 9 8 8 100
Ostatní 9 0 8

1x 1/36, 1x 2/66, 4x 4/164, 3x 4/183
(307) DHEA-sulfát [µmol/L] 24 22 19 86
Vzorek A 10,8 1,4 13 24 22 20 91
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

9,89 0,24 2,4 5 0 CVPG 9,3 0,23 21% 7,34 11,3 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 11,4 0,98 8,6 12 0 CVPG 10,8 0,11 21% 8,53 13,1 12
Ostatní 7 0 5

1x 2/66, 2x 4/1, 1x 4/29, 1x 4/73, 2x 4/162
Vzorek B 6,98 0,91 13 24 22 20 91
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

6,67 0,58 8,7 5 0 CVPG 5,98 0,2 21% 4,72 7,24 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 7,35 0,64 8,7 12 0 CVPG 6,99 0,07 21% 5,52 8,46 12
Ostatní 7 0 5

1x 2/66, 2x 4/1, 1x 4/29, 1x 4/73, 2x 4/162
(302) Estradiol [pmol/L] 46 46 44 96
Vzorek A 267 24 9,1 46 46 44 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 274 48 18 11 0 CVPG 279 8,7 22% 217 341 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

295 23 7,8 7 0 CVPG 281 7,1 22% 219 343 7

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 260 11 4,3 23 0 CVPG 265 2,5 22% 206 324 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

254 26 10 5 0 CVPG 265 10 22% 206 324 5

Vzorek B 206 25 12 46 46 44 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 224 47 21 11 0 CVPG 225 9,5 22% 175 275 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

225 23 10 7 0 CVPG 215 5,8 22% 167 263 7

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 199 12 6,1 23 0 CVPG 203 2,5 22% 158 248 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

195 21 11 5 0 CVPG 201 8,4 22% 156 246 5

(200) Feritin [µg/L] 74 70 70 100
Vzorek A 582 130 22 74 70 70 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 712 69 9,7 20 0 CVPG 710 16 24% 539 881 20
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

404 53 13 10 0 CVPG 417 13 24% 316 518 10

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 608 40 6,5 22 0 CVPG 605 6,8 24% 459 751 22
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

446 34 7,6 9 0 CVPG 446 12 24% 338 554 9

(6) IMT, IMN; (60) Roche 571 27 4,6 5 0 CVPG 584 9,6 24% 443 725 5
Ostatní 8 0 4

1x 3/200, 1x 4/29, 2x 6/1, 1x 6/46, 3x 6/58
Vzorek B 222 49 22 74 70 70 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 257 33 13 20 0 CVPG 266 5,9 24% 202 330 20
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

144 20 14 10 0 CVPG 153 5,8 24% 116 190 10

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 246 15 5,9 22 0 CVPG 245 2,7 24% 186 304 22
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

175 13 7,2 9 0 CVPG 174 4,5 24% 132 216 9

(6) IMT, IMN; (60) Roche 229 8,9 3,9 5 0 CVPG 234 3,5 24% 177 291 5
Ostatní 8 0 4

1x 3/200, 1x 4/29, 2x 6/1, 1x 6/46, 3x 6/58
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(301) Kortizol [nmol/L] 48 46 44 96
Vzorek A 333 38 11 48 46 45 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 297 11 3,8 9 0 CVPG 302 4,5 16% 253 351 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

303 33 11 8 0 CVPG 301 11 16% 252 350 8

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 361 11 3,2 22 0 CVPG 360 2,2 16% 302 418 22
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

319 19 6,1 7 0 CVPG 322 6,8 16% 270 374 7

Ostatní 2 0 0
1x 2/66, 1x 4/140

Vzorek B 262 30 11 48 46 44 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 235 3,7 1,6 9 0 CVPG 237 3,7 16% 199 275 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

237 22 9,4 8 0 CVPG 233 9 16% 195 271 8

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 282 12 4,3 22 0 CVPG 281 1,8 16% 236 326 22
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

260 11 4,3 7 0 CVPG 256 5,3 16% 215 297 7

Ostatní 2 0 0
1x 2/66, 1x 4/140

(304) Progesteron [nmol/L] 45 45 42 93
Vzorek A 13,8 1,9 14 45 45 44 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 13,7 1 7,3 13 0 CVPG 13,6 0,19 20% 10,8 16,4 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

12,5 1,9 15 6 0 CVPG 12,1 0,49 20% 9,68 14,6 6

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 15 1,1 7,3 19 0 CVPG 15 0,11 20% 12 18 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

11 0,59 5,3 7 0 CVPG 10,8 0,19 20% 8,64 13 7

Vzorek B 4,56 0,38 8,2 45 45 43 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 4,62 0,25 5,3 13 0 CVPG 4,56 0,081 20% 3,64 5,48 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

4,36 0,12 2,7 6 0 CVPG 4,23 0,16 20% 3,38 5,08 6

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 4,67 0,55 12 19 0 CVPG 4,7 0,053 20% 3,76 5,64 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

4,19 0,54 13 7 0 CVPG 4,06 0,11 20% 3,24 4,88 7

(121) T3 celkový [nmol/L] 37 37 37 100
Vzorek A 3,14 0,47 15 37 37 37 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,63 0,15 5,9 12 0 CVPG 2,7 0,091 19% 2,18 3,22 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 3,45 0,14 4,1 14 0 CVPG 3,48 0,059 19% 2,81 4,15 14
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

3,49 0,28 8,1 8 0 CVPG 3,5 0,1 19% 2,83 4,17 8

Ostatní 3 0 3
3x 4/12

Vzorek B 6,78 0,82 12 37 37 37 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 5,83 0,49 8,4 12 0 CVPG 5,86 0,25 19% 4,74 6,98 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 7,15 0,38 5,3 14 0 CVPG 7,16 0,11 19% 5,79 8,53 14
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

7,43 0,43 5,8 8 0 CVPG 7,47 0,17 19% 6,05 8,89 8

Ostatní 3 0 3
3x 4/12

(125) T3 volný [pmol/L] 76 76 72 95
Vzorek A 8,8 1,1 13 76 76 75 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 7,89 0,37 4,6 23 0 CVPG 8,06 0,069 15% 6,85 9,27 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

7,59 0,65 8,5 12 0 CVPG 7,35 0,16 15% 6,24 8,46 12

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 9,7 0,43 4,4 29 0 CVPG 9,78 0,034 15% 8,31 11,3 29
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

9,36 0,34 3,7 10 0 CVPG 9,46 0,098 15% 8,04 10,9 10

Ostatní 2 0 2
2x 4/29

Vzorek B 19,2 3,7 19 76 76 73 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 17,1 0,79 4,6 23 0 CVPG 17,4 0,19 15% 14,7 20,1 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

15,5 1,6 10 12 0 CVPG 15,1 0,38 15% 12,8 17,4 12

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 23 0,78 3,4 29 0 CVPG 23,2 0,077 15% 19,7 26,7 29
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

17,3 1,1 6,2 10 0 CVPG 17,7 0,19 15% 15 20,4 10

Ostatní 2 0 2
2x 4/29
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(122) T4 celkový [nmol/L] 36 36 35 97
Vzorek A 149 12 8,4 36 36 35 97
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 145 8,8 6,1 14 0 CVPG 146 4,8 17% 121 171 14
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 146 6,8 4,7 12 0 CVPG 144 3,4 17% 119 169 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

164 6,1 3,7 7 0 CVPG 162 4,6 17% 134 190 7

Ostatní 3 0 3
3x 4/12

Vzorek B 93 5,7 6,2 36 36 36 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 90,6 5,7 6,3 14 0 CVPG 91,3 2,2 17% 75,7 107 14
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 93,3 5,2 5,6 12 0 CVPG 93,3 2,1 17% 77,4 110 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

97,9 4,2 4,3 7 0 CVPG 97,3 3 17% 80,7 114 7

Ostatní 3 0 3
3x 4/12

(124) T4 volný [pmol/L] 95 94 92 98
Vzorek A 24,2 3,9 16 95 94 92 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 20,3 1,1 5,3 31 0 CVPG 20,3 0,17 13% 17,6 23 31
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

21,9 1,8 8,2 13 0 CVPG 22,5 0,32 13% 19,5 25,5 13

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 27,6 0,76 2,8 38 0 CVPG 28,2 0,09 13% 24,5 31,9 38
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

25 0,81 3,3 10 0 CVPG 25,2 0,19 13% 21,9 28,5 10

Ostatní 3 0 2
1x 2/66, 2x 4/29

Vzorek B 14,7 2 14 95 94 94 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 13,1 0,58 4,4 31 0 CVPG 13,2 0,094 13% 11,4 15 31
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

12,5 0,87 7 13 0 CVPG 12,6 0,2 13% 10,9 14,3 13

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 16,4 0,52 3,2 38 0 CVPG 16,7 0,054 13% 14,5 18,9 38
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

15,9 0,49 3,1 10 0 CVPG 16 0,13 13% 13,9 18,1 10

Ostatní 3 0 2
1x 2/66, 2x 4/29

(305) Testosteron [nmol/L] 56 55 53 96
Vzorek A 36,6 3,3 9,1 56 55 54 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 35 0 0 16 0 CVPG 35 22% 27,3 42,7 16
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

27,3 1,4 5,2 7 0 CVPG 27,8 0,66 22% 21,6 34 7

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 38,7 0,99 2,6 23 0 CVPG 38,8 0,21 22% 30,2 47,4 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

37,9 5 13 8 0 CVPG 37,3 0,98 22% 29 45,6 8

Ostatní 2 0 1
1x 3/200, 1x 4/29

Vzorek B 45,5 9 20 56 55 54 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 35 0 0 16 0 CVPG 35 22% 27,3 42,7 16
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

39,1 4,8 12 7 0 CVPG 39,9 1,3 22% 31,1 48,7 7

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 52 0,008 0,01 23 0 CVPG 52 0,005 22% 40,5 63,5 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

50,4 2,4 4,7 8 0 CVPG 49,6 1 22% 38,6 60,6 8

Ostatní 2 0 1
1x 3/200, 1x 4/29

(123) TSH [mU/L] 96 95 92 97
Vzorek A 13,3 1,8 14 96 95 94 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 11,2 0,66 5,9 31 0 CVPG 11,3 0,081 14% 9,71 12,9 31
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

13,7 0,92 6,7 13 0 CVPG 13,7 0,18 14% 11,7 15,7 13

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 14,7 0,44 3 39 0 CVPG 14,6 0,05 14% 12,5 16,7 39
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

13,8 0,41 3 10 0 CVPG 13,7 0,13 14% 11,7 15,7 10

Ostatní 3 0 2
1x 3/200, 2x 4/29

Vzorek B 6,12 0,82 13 96 95 93 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 5,2 0,28 5,3 31 0 CVPG 5,29 0,039 14% 4,54 6,04 31
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

6,23 0,32 5,2 13 0 CVPG 6,25 0,072 14% 5,37 7,13 13

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 6,77 0,22 3,2 39 0 CVPG 6,74 0,023 14% 5,79 7,69 39
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(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

6,21 0,22 3,6 10 0 CVPG 6,19 0,056 14% 5,32 7,06 10

Ostatní 3 0 2
1x 3/200, 2x 4/29

Vytvořeno: 20.2.2026 15:52, Ing. Marek Budina, budina@sekk.cz Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky, strana 4 z 4


