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Tento cyklus akreditovaného programu byl realizovan v souladu s dokumentem Plan EHK 2026.

Vzorky

Program Endokrinologie 1 je realizovan ve spolupréci se spole¢nosti RfB (Referenzinstitut fir Bioanalytik, Bonn,
némecky poskytovatel EHK). SEKK a RfB soucasné rozesilgji stejné vzorky a pro hodnoceni mame k dispozici i
vysledky U¢astniki zapojenych do systému RfB, ¢imZ se zvy3uje validita hodnoceni.

Rozdily mezi vysledky meéreni jednoho analytu ziskanymi na raznych meticich systémech mohou byt zptasobeny
vlastnostmi pouzitych vzorka. Pri jejich pripravé miZe byt koncentrace sledovaného anaytu upravovéna pomoci
piidavkt riznych substanci (pacientskymi vzorky svysokou koncentraci sledovaného analytu, rekombinantnimi
antigeny apod.) tak, aby bylo dosaZeno vySSich nebo patologickych hodnot. Tyto antigeny ale mohou v raznych
meéficich systémech vykazovat rozdilnou imunoreaktivitu a pozorované rozdily mezi systémy tak nemusi odrézet
rednou situaci pti méfeni pacientskych vzorka.

Komentai supervizora

Tohoto cyklu EHK se v ramci programu SEKK z(¢astnilo 67 Géastnikii z CR a 16 ze SR. Z programu RfB jsme mali
k dispozici vysledky 1477 Ugastnika.

Celkové Uspésnost byla v tomto cyklu téméi u vSech zkouSek vyborna (95 % nebo vyssi).

Vztazné hodnoty

Z duvodt uvedenych vySe jsou vysledky méieni hodnoceny v homogennich skupinach uspoiédanych podle principu
méieni (kod M) a vyrobce reagencii (kéd R). Vztazné hodnoty jsou uréovany jako robustni praméry v rdmci skupin.
Vysledky jsou v dané skupiné hodnoceny pouze tehdy, pokud ma alespon 5 ¢lent.

Estradiol Vysoky rozptyl vysledka a sniZzenou Usp&snost jsme pozorovali ve skupinach Immunotech a
Siemens I mmulite, které aetvorili jen G¢astnici systému RfB.
Testosteron Koncentrace ve vzorku A byla vysokd V didedku rozdilnych charakteristik jednotlivych

analytickych systému se ale tato skutecnost projevovala v riznych homogennich skupinach razné.
V nékterych pripadech byla analytickym systémem indikovana koncentrace vysSi neZ horni hranice
meéticiho rozsahu metody. V souladu s Obecnymi pokyny maji U¢astnici v takovém pripadé uvést
jako vysledek méieni tuto horni hranici mericiho rozsahu a neprovadét méireni redéného vzorku.
Problematicka situace nastala prakticky jen ve skupiné Abbott, kde je méfici rozsah metody pro
stanoveni testosteronu negjmensi (pouze do 35 nmol/L). Z Géastnika systému SEKK postupovali
v této homogenni skupiné podle Obecnych pokyni vSichni G¢astnici. | kdyz i v systému RfB
organizatori v pokynech uvadgji, aby vzorky svysokou koncentraci nebyly analyzovany po
ziedéni, mnoho UGcastnikd ve skupingé Abbott takto nepostupovalo a vydali vysledky méreni
fedéného vzorku, které se pohybovaly vrozmezi od 55 do 75 nmol/L. Hodnoceni takto
bimodaniho souboru vysledkia by nebylo mozné, a aby nedochézelo k negativnimu ovlivnéni
hodnoceni naSich G¢astnika pracujicich v souladu s Obecnymi pokyny, vydedky Gcastniki RfB
jsme ve skupiné Abbott nezpracovali.

Dlouhodoba tspésnost

V nésledyjici tabulce je uveden prehled celkové UspéSnosti Geastnikil tohoto cyklu za posledni 2 roky. V zéhlavi
sloupct jsou uvedena jednotliva pasma Uspésnosti (procento zkousek, u kterych Gcastnik uvedl spravny vysledek). Na
dalSich 2 radcich je pak absolutni arelativni pocet Gcastniki, kteri piislusné Gspésnosti dosahli.

USpééﬂOSt 0% | 1-74% 75-79% 80-89 % 90-94% 95-99 % | 100 %
Uspésnost slovy nevyhovujici prijatelna dobra velmi dobra vyborna
Pocet absolutni 0 1 1 4 9 22 42
relativni - 1,3% 1,3% 51% 11% 28 % 53 %
Poznamka: Svou vlastni celkovou UspeSnost za podedni 2 roky naleznete ve svém vys edkovém listu.
Dlouhodoba Uspesnost vetsiny Geastniki tohoto cyklu za posiedni 2 roky je 90 % nebo vyssi.
Uspésnost nizsi nez 90 % je tieba povazovat zaimpuls ke zlepSeni.
Odborna Ing. Vladimir Bartos, Ph.D.
supervize: Ustav laboratorni mediciny, FN Ostrava
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e-mail: vladimir.bartos@seznam.cz
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Prilohy
Jako piilohu této zpravy jednotlivi Ucastnici cyklu, ktefi uvedli vysledky, ziskavaji:
Nazev Popis

Osvédéeni o Ugasti | Je tieba spinit podminky pro vystaveni piislusného dokumentu uvedené v Planu EHK.
Certifikét
Vysledkovy list

Souhrnné prehledy | Tyto dokumenty zahrnuji graficky prehled vysledka ve formé komplexni statistiky (ta
kvantitativnich obsahuje pro kazdou zkousku Y oudeniv graf nebo histogramy, piehled P-skére za 2 roky,
vysledki piehled vysledki s nejistotami a souhrnnou statistiku v grafické podobg).

Prilohy jsou identifikovany svym nédzvem, oznatenim cyklu a kédem G¢astnika a jsou uréeny pro potiebu Ucastnika.
Jestlize jste v tomto cyklu zadali vydedky, pak své individuani vyhodnoceni (zprévy) naleznete v aplikaci Cibule
(https://www.ega.cz/cibule). Po prihléSeni zvolte v menu Vysledky EHK - ProhliZeni a potom klepnéte na tlagitko
Zpravy pro prisludny cyklus.

Dalsi informace
Zavérecna zprava s vyjimkou piiloh je vefgind. Jak Ucastnikim, tak ostatnim odbornikam, jsou na adrese www.sekk.cz
volng k dispozici dalSi informace, zejména:
- Souhrnny prehled vysledkt tohoto cyklu véetng této zavérecné zpravy.

Kritéria (Dmax) Pro hodnoceni kvantitativnich vysledki.

Dokument Plan EHK (obsahuje informace, které se tykaji jak tohoto cyklu, tak EHK obecné).

Vysvétleni obsahu jednotlivych vySe uvedenych priloh.

Kontakt na poskytovatele EHK a na koordindtora EHK a seznam vSech supervizori véetné kontakti.
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