SEKK

Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: TM1/26 - Tumorové markery
Nastaveni: skupiny - M (princip méfeni), R (vyrobce reagencii); Ceska republika; minimalni ¢etnost skupin n = 5

Stop termin: 10.2.2026

RoM = robustni priimér

SD = smérodatna odchylka

CV = varia¢ni koeficient

Nyt = celkovy pocet vysledkd

Nout = pocet vysledkd vyloucenych pred vypottem

AV = vztazna hodnota
CVPG = konsenzus skupin Gc¢astnik{
Uav = rozsifena nejistota vztazné hodnoty (k = 2)

Dmax = pfijatelny rozdil

LL = dolni mez

UL = horni mez

Neve = pocet hodnocenych vysledk
Ns.c = pocet Uspésnych vysledkd
S, = relativni Uspésnost

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM SD  CV  Net Nou AV Uw Dmx LL UL Neva Nee  Seal
Skupina [jednotka] [%] [%]
(208) B-2-mikroglobulin [mg/L] 36 35 33 94
Vzorek A 1,4 0,2 15 36 35 35 100
(6) IMT, IMN; (58) Beckman Coulter (AU) 1,25 0,082 6,5 6 0 CVPG 1,24 0,069 21% 0,979 1,51 6
(6) IMT, IMN; (60) Roche 1,53 0,086 5,6 10 0 CvPG 150,031 21% 1,18 1,82 10
(6) IMT, IMN; (162) Siemens (Atellica) 1,2 0,059 4,9 6 0 CVPG 1,19 0,034 21% 094 1,44 6
Ostatni 14 0 13
3x 4/29, 1x 4/60, 1x 4/73, 1x 4/164, 4x 6/1, 2x 6/91, 2x 6/149
Vzorek B 2,14 0,22 10 36 35 33 94
(6) IMT, IMN; (58) Beckman Coulter (AU) 19 01 55 6 0 CVPG 1,89 0,083 21% 1,49 2,29 6
(6) IMT, IMN; (60) Roche 2,32 0,11 4,7 10 0 CVPG 2,28 0,046 21% 1,8 2,76 10
(6) IMT, IMN; (162) Siemens (Atellica) 2,04 0,096 4,7 6 0 CVPG 2,02 0,047 21% 1,59 245 6
Ostatni 14 0 13
3x 4/29, 1x 4/60, 1x 4/73, 1x 4/164, 4x 6/1, 2x 6/91, 2x 6/149
(185) AFP [ug/L] 56 54 51 94
Vzorek A 2,47 0,25 10 56 54 54 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,41 0,14 6 17 0 CVPG 2,43 0,051 +2 0,43 4,43 17
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 2,47 0,22 9,1 14 0 CVPG 2,54 0,15 +2 054 4,54 14
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 2,63 0,2 7,6 15 0 CVPG 2,54 0,036 +2 0,54 4,54 15
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 2,1 0,6 29 8 0 CVPG 2,03 0,22 +2 0,03 4,03 8
(Atellica)
Ostatni 2 0 0
1x 3/24, 1x 4/179
Vzorek B 254 25 97 56 54 51 94
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 24,7 1,2 5 17 0 CVPG 24,8 038 20% 19,8 29,8 17
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 24 2,2 91 14 0 CVPG 246 13 20% 19,6 29,6 14
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 28,1 1,2 4,4 15 0 CVPG 27,2 0,25 20% 21,7 32,7 15
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 247 19 71,7 8 0 CVWG 24 053 20% 19,2 288 8
(Atellica)
Ostatni 2 0 0
1x 3/24, 1x 4/179
(181) CA 15-3 [kU/L] 55 55 50 91
Vzorek A 25 4,5 18 55 55 53 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 247 19 71,7 21 0 CVPG 24,6 058 18% 20,1 29,1 21
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 165 15 9,3 10 0 CVPG 16,6 0,49 18% 13,6 19,6 10
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 28,5 1,5 54 17 0 CVPG 27,7 0,34 18% 22,7 32,7 17
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 26,7 22 81 6 0 CVPG 265 092 18% 21,7 31,3 6
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
Vzorek B 40,1 7.3 18 55 55 51 93
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 404 31 7.8 21 0 CVPG 40 0,78 18% 32,8 47,22 21
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 245 18 73 10 0 CVPG 246 0,7 18% 20,1 291 10
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 45,7 2,6 5,7 17 0 CVPG 44,4 0,55 18% 36,4 52,4 17
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 442 29 65 6 0 CVWG 43 15 18% 352 50,8 6
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
(182) CA 19-9 [kU/L] 56 56 53 95
Vzorek A 6,77 1,7 26 56 56 53 95
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 6,79 0,85 13 18 0 CVPG 6,99 023 +2,8 4,19 9,79 18
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 4,65 0,58 12 12 0 CVPG 491 0,33 2,8 211 7,71 12
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 7,38 1 14 20 0 CVPG 7,34 0,13 2,8 4,54 10,2 20
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 125 14 11 5 0 CVPG 151 1,2 20% 12 18,2 5
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
Vzorek B 6,8 1,7 25 56 56 53 95
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 6,43 1 16 18 0 CVPG 6,34 023 +2,8 3,54 9,14 18
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Souhrnnad statistika - kvantitativni vysledky

Cyklus EHK: TM1/26 - Tumorové markery
Nastaveni: skupiny - M (princip méfeni), R (vyrobce reagencii); Ceska republika; minimalni ¢etnost skupin n = 5

Stop termin: 10.2.2026

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM SD CV  Net Nou AV Uw Dmx LL UL Neva Nee  Spel
Skupina [jednotka] [%] (%]
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 4,92 0,82 17 12 0 CVPG 5,14 0,37 2,8 2,34 7,94 12
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 7,61 0,94 12 20 0 CvPG 7,5 0,13 =*2,8 4,7 10,3 20
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 126 1,6 13 5 0 CWG 15 13 20% 12 18 5
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
(183) CA 72-4 [kU/L] 32 29 29 100
Vzorek A 2,96 023 79 32 29 29 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 291 0,18 6,1 29 0 CVPG 2,95 0,046 22% 2,3 3,6 29
Ostatni 3 0 0
1x 1/999, 2x 4/73
Vzorek B 1,96 0,14 7 32 29 29 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1,94 0,11 5,8 29 0 CVPG 1,96 0,029 22% 1,52 24 29
Ostatni 3 0 0
1x 1/999, 2x 4/73
(180) CA 125 [kU/L] 56 56 56 100
Vzorek A 11,7 2,1 18 56 56 56 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 139 0,65 4,7 21 0 CVPG 139 0,32 20% 11,1 16,7 21
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 9,44 0,5 5,3 9 0 CVPG 9,51 0,27 +2 7,51 11,6 9
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 10,7 0,69 6,5 20 0 CVPG 10,8 0,14 20% 8,64 13 20
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 109 0,82 75 5 0 CVPG 10,7 0,34 20% 8,56 12,9 5
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
Vzorek B 11,7 2 17 56 56 56 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 13,8 089 6,4 21 0 CVPG 13,8 0,29 20% 11 16,6 21
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 95 0,44 4,7 9 0 CVPG 9,51 0,31 +2 7,51 11,6 9
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 11,1 059 54 20 0 CVPG 11,1 0,16 20% 8,88 134 20
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 11 052 4,7 5 0 CVPG 106 03 20% 8,48 12,8 5
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
(189) CEA [ug/L] 59 59 57 97
Vzorek A 37,1 9,1 24 59 59 57 97
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 46,1 2,6 55 21 0 CVPG 455 0,75 16% 38,2 52,8 21
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 27,6 1,5 55 11 0 CVPG 28,4 0,81 16% 23,8 33 11
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 369 12 32 19 0 CVPG 365 027 16% 30,6 424 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 27,3 1,1 39 7 0 CVPG 27,4 04 16% 23 31,8 7
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
Vzorek B 14,6 3 21 59 59 58 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 176 084 4,8 21 0 CVPG 17,5 0,25 16% 14,7 20,3 21
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 11,8 0,72 6,1 11 0 CvPG 11,8 0,39 16% 9,91 13,7 11
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 14,4 0,45 3,1 19 0 CVPG 14,3 0,1 16% 12 16,6 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 10,9 0,22 2 7 0 CVPG 10,9 0,16 16% 9,15 12,7 7
(Atellica)
Ostatni 1 0 1
1x 4/29
(184) CYFRA 21-1 [ug/L] 23 23 22 96
Vzorek A 52,6 3 58 23 23 23 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 53,7 4,4 8,2 8 0 CVPG 534 1,7 18% 43,7 63,1 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 52,1 2,5 4,7 15 0 CVPG 51,7 0,61 18% 42,3 61,1 15
Vzorek B 945 58 6,1 23 23 22 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 98 3 31 8 0 CVPG 96,1 24 18% 78,8 114 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 93,2 6 64 15 0 CVPG 934 13 18% 765 111 15
(186) hCG [U/L] 66 64 63 98
Vzorek A 171 29 17 66 64 63 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 151 98 6,5 18 0 CVPG 152 2,9 18% 124 180 18
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 149 76 51 13 0 CVPG 150 24 18% 123 177 13
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 200 9,4 4,7 27 0 CVPG 200 1,2 18% 164 236 27
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 151 59 3,9 6 0 CVPG 151 43 18% 123 179 6

(Atellica)
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Cyklus EHK: TM1/26 - Tumorové markery
Nastaveni: skupiny - M (princip méfeni), R (vyrobce reagencii); Ceska republika; minimalni ¢etnost skupin n = 5

Stop termin: 10.2.2026

Zkouska Srovnatelnost
Vzorek ROM SD CV  Net Nou AV Uw Dmx LL UL Neva Nee  Spel
Skupina [jednotka] [%] (%]
Ostatni 2 0 0
1x 4/179, 1x 4/210
Vzorek B 126 21 17 66 64 63 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 111 59 5,3 18 0 CVPG 113 16 18% 92,6 134 18
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 113 66 5,8 13 0 CVPG 115 2,3 18% 94,3 136 13
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 147 7,1 4,8 27 0 CVPG 148 0,88 18% 121 175 27
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 113 44 39 6 0 CVPG 114 2,8 18% 934 135 6
(Atellica)
Ostatni 2 0 0
1x 4/179, 1x 4/210
(206) Kalcitonin [ng/L] 10 10 10 100
Vzorek A 44,6 5 11 10 10 10 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 44,6 6 13 7 0 CVPG 44 1,1 31% 30,3 57,7 7
Ostatni 3 0 3
1x 4/29, 2x 4/164
Vzorek B 76,3 89 12 10 10 10 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 78,8 11 14 7 0 CVPG 77,3 2 31% 53,3 102 7
Ostatni 3 0 3
1x 4/29, 2x 4/164
(194) NSE [ug/L] 24 24 23 96
Vzorek A 50 5,7 11 24 24 24 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 51,7 38 73 19 0 CVPG 50 0,75 30% 35 65 19
Ostatni 5 0 5
3x 4/1, 2x 4/164
Vzorek B 17,8 2,2 13 24 24 23 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 18 1,8 99 19 0 CVPG 179 0,29 30% 12,5 233 19
Ostatni 5 0 5
3x 4/1, 2x 4/164
(187) p2PSA [ng/L] 17 17 15 88
Vzorek A 17 15 88
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 533 051 95 17 0 CVPG 534 028 15% 4,53 6,15 17
Coulter
Vzorek B 17 17 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 31,1 1,8 59 17 0 CVPG 31,2 1,1 15% 26,5 35,9 17
Coulter
(191) PSA celkovy [Hg/L] 81 81 77 95
Vzorek A 0,539 0,13 25 8l 81 80 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 0,394 0,033 8,4 27 0 CVPGO0,403 0,008 £0,105 0,298 0,508 27
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 0,7 0,046 6,6 16 0 CVPGO0,699 0,015+0,105 0,594 0,804 16
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 0,584 0,021 3,6 24 0 CVPGO0,578 0,004 0,105 0,473 0,683 24
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 0,525 0,037 7,1 8 0 CVPGO0,544 0,015=+0,105 0,439 0,649 8
(Atellica)
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman 0,607 0,025 4,2 6 0 CVPGO0,626 0,037 +0,105 0,521 0,731 6
Coulter (WHO)
Vzorek B 38 08 21 8l 81 77 95
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,98 021 7,1 27 0 CVPG 3,05 0,055 15% 2,59 3,51 27
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 486 022 45 16 0 CVPG 4,86 0,093 15% 4,13 5,59 16
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 4,08 0,16 3,8 24 0 CVPG 4,05 0,025 15% 3,44 4,66 24
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 3,48 0,16 4,7 8 0 CVPG 3,56 0,074 15% 3,02 4,1 8
(Atellica)
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman 4,09 0,18 4,3 6 0 CVPG 4,12 0,18 15% 3,5 4,74 6
Coulter (WHO)
(198) PSA volny [pg/L] 72 72 71 99
Vzorek A 0,356 0,043 12 72 72 72 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 0,349 0,028 7,9 23 0 CVPGO0,347 0,008 £0,112 0,235 0,459 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 0,463 0,04 8,6 15 0 CVPGO0,463 0,013+0,112 0,351 0,575 15
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 0,328 0,016 4,8 20 0 CVPGO0,326 0,003+0,112 0,214 0,438 20
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 0,327 0,013 3,9 8 0 CVPGO0,324 0,007 0,112 0,212 0,436 8
(Atellica)
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman 0,363 0,034 9,4 6 0 CVPGO0,363 0,022 +0,112 0,251 0,475 6
Coulter (WHO)
Vzorek B 2,67 0,32 12 72 72 71 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,66 021 79 23 0 CVPG 2,63 0,048 16% 2,2 3,06 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 3,22 0,14 4,4 15 0 CVPG 3,27 0,078 16% 2,74 3,8 15
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 2,42 0,093 3,9 20 0 CVPG 2,42 0,022 16% 2,03 2,81 20
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Cyklus EHK: TM1/26 - Tumorové markery
Nastaveni: skupiny - M (princip méfeni), R (vyrobce reagencii); Ceska republika; minimalni ¢etnost skupin n = 5
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Zkouska Srovnatelnost
Vzorek RoM SD cv Niot  Nout AV Uav Dmax LL UL Neva Nsue Sl
Skupina [jednotka] [%] [%]
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens 2,52 0,13 5 8 0 CVWG 250049 16% 21 29 8
(Atellica)
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (195) Beckman 2,69 022 81 6 0 CVPG 2,69 0,11 16% 2,25 3,13 6
Coulter (WHO)
(201) S-100 [ug/L] 14 14 14 100
Vzorek A 0,165 0,012 7,1 14 14 14 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 0,163 0,009 5,8 13 0 CVPGO0,163 0,002 32% 0,11 0,216 13
Ostatni 1 0 1

1x 4/164
Vzorek B 0,304 0,015 4,9 14 14 14 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 0,302 0,013 4,2 13 0 CVPG 0,3 0,004 32% 0,204 0,396 13
Ostatni 1 0 1

1x 4/164
(195) SCCA [ug/L] 18 16 11 69
Vzorek A 1,11 0,29 26 18 16 13 81
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 0,984 0,14 14 10 0 CVPGO0,977 0,063 32% 0,664 1,29 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1,32 0,27 20 6 0 CVPG 1,26 0,078 32% 0,856 1,67 6
Ostatni 2 0 0

2x 4/162
Vzorek B 1,13 0,29 25 18 16 13 81
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 1,05 0,24 23 10 0 CVPGO0,927 0,059 32% 0,63 1,23 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1,29 0,24 18 6 0 CVPG 1,27 0,077 32% 0,863 1,68 6
Ostatni 2 0 0

2x 4/162
(196) TPA [U/L] 5 5 4 80
Vzorek A 5 4 80
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 4390 170 3,8 5 0 CVPG 4390 160 25% 3290 5490 5
Vzorek B 5 4 80
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 4390 170 3,8 5 0 CVPG 4390 160 25% 3290 5490 5
(207) Tyreoglobulin [ug/L] 30 29 29 100
Vzorek A 256 2,3 8,8 30 29 29 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 28,2 0,78 2,8 7 0 CVPG 282 096 30% 19,7 36,7 7
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 24 0,82 3,4 6 0 CVPG 24,5 1,1 30% 17,1 31,9 6
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 258 0,74 29 14 0 CVPG 258 025 30% 18 33,6 14
Ostatni 3 0 2

2x 4/29, 1x 4/73
Vzorek B 793 59 74 30 29 29 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 86,9 12 13 7 0 CVPG 88,5 11 30% 61,9 116 7
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman 798 14 1,8 6 0 CVPG 80,3 4,1 30% 56,2 105 6
Coulter
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 78,5 2 25 14 0 CVPG 785 0,79 30% 549 103 14
Ostatni 3 0 2

2x 4/29, 1x 4/73
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